Tartım kabı - P.S - elips form -siyah - 5 ml (1 PAKET = 100ADET) 10 adet Teknik Şartnamesi
1. 5 ml hacimde olmalıdır.
1. Yapışmayı engelleyici yüzeye sahip olmalıdır.
1. Firmalar istendiği takdirde demonstrasyon yapabilmeli örnek ürün sağlayabilmelidir.
Tartım kabı - P.S - elips form -siyah - 30 ml (1 PAKET = 100ADET) 10 adet Teknik Şartnamesi
1. 30 ml hacimde olmalıdır.
1. Yapışmayı engelleyici yüzeye sahip olmalıdır.
1. Firmalar istendiği takdirde demonstrasyon yapabilmeli örnek ürün sağlayabilmelidir.
Tartım kabı - P.S - elips form -siyah - 100 ml (1 PAKET = 100ADET) 10 adet Teknik Şartnamesi
1. 100 ml hacimde olmalıdır.
1. Yapışmayı engelleyici yüzeye sahip olmalıdır.
1. Firmalar istendiği takdirde demonstrasyon yapabilmeli örnek ürün sağlayabilmelidir.
QUBIT PROTEIN ASSAY KIT, 100 1 KIT Teknik Şartnamesi
· 12.5 μg/mL - 5 mg/mL aralığında protein analizi yapabilmelidir.
· 100 adet örnek çalışabilmelidir.
· 1 ul ile 20 ul arasındaki miktarlarda çalışabilmelidir.
· Ürünün üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazmalıdır. 
· En az 12 ay miadı olmalıdır.
· Ambalaj üzerinde güvenlik uyarıları işaretlerini barındırmalıdır.
· Uzak doğu menşeii hiçbir ürün kabul edilmeyecektir.
· Ürünlerin aşağıda kalem kalem belirtilen ambalaj boylarında ve adetlerin teslim edilmesi gerekmektedir.
· Firmalar teklif verirken mutlaka marka onayı almalıdır. Onayı alınmamış markaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
· Çalışma bütünlüğü için tüm kimyasalların aynı marka olması istenilmektedir. Proje çalışmalarının başlanabilirliği için tüm ürünler tek partide teslim edilmelidir. Kısmi teklif geçersiz sayılacaktır.
· Firmalar istendiği takdirde demonstrasyon yapabilmeli örnek ürün sağlayabilmelidir.
HALT PROTEASE & PHOSPHATASE INHIBITOR Teknik Şartnamesi
· Hem proteaz hem de fosfataz inhibitörü içermelidir.
· Lysis Buffer içerisinde kullanılabilir olmalıdır.
· 100X konsantrasyonda ve sıvı formda olmalıdır.
· Ürünün üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazmalıdır. 
· En az 12 ay miadı olmalıdır.
· Ambalaj üzerinde güvenlik uyarıları işaretlerini barındırmalıdır.
· Uzak doğu menşeii hiçbir ürün kabul edilmeyecektir.
· Ürünlerin aşağıda kalem kalem belirtilen ambalaj boylarında ve adetlerin teslim edilmesi gerekmektedir.
· Firmalar teklif verirken mutlaka marka onayı almalıdır. Onayı alınmamış markaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
· Çalışma bütünlüğü için tüm kimyasalların aynı marka olması istenilmektedir. Proje çalışmalarının başlanabilirliği için tüm ürünler tek partide teslim edilmelidir. Kısmi teklif geçersiz sayılacaktır.
· Firmalar istendiği takdirde demonstrasyon yapabilmeli örnek ürün sağlayabilmelidir.
5,5,6,6-TETRACHLORO-1,1 5 MG Teknik Şartnamesi
· Mitokondri membran potansiyeli ölçümünde kullanılan ratiometrik bir boya olmalıdır.
· Saflığı ≥95% olmalıdır.
· DMSO içerisinde çözünebilir olmalıdır.
· Ürünün üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazmalıdır. 
· En az 12 ay miadı olmalıdır.
· Ambalaj üzerinde güvenlik uyarıları işaretlerini barındırmalıdır.
· Uzak doğu menşeii hiçbir ürün kabul edilmeyecektir.
· Ürünlerin aşağıda kalem kalem belirtilen ambalaj boylarında ve adetlerin teslim edilmesi gerekmektedir.
· Firmalar teklif verirken mutlaka marka onayı almalıdır. Onayı alınmamış markaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
· Çalışma bütünlüğü için tüm kimyasalların aynı marka olması istenilmektedir. Proje çalışmalarının başlanabilirliği için tüm ürünler tek partide teslim edilmelidir. Kısmi teklif geçersiz sayılacaktır.
· Firmalar istendiği takdirde demonstrasyon yapabilmeli örnek ürün sağlayabilmelidir.
MEDIUM 199 EARLES SALTS 500ML Teknik Şartnamesi
· Glutamine, Phenol Red, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) içermelidir.
· HEPES, Sodium Pyruvate, Sodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate içermemelidir.
· pH 7.1 -  7.4 arasında olmalıdır.
· Ürünün üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazmalıdır. 
· En az 12 ay miadı olmalıdır.
· Ambalaj üzerinde güvenlik uyarıları işaretlerini barındırmalıdır.
· Uzak doğu menşeii hiçbir ürün kabul edilmeyecektir.
· Ürünlerin aşağıda kalem kalem belirtilen ambalaj boylarında ve adetlerin teslim edilmesi gerekmektedir.
· Firmalar teklif verirken mutlaka marka onayı almalıdır. Onayı alınmamış markaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
· Çalışma bütünlüğü için tüm kimyasalların aynı marka olması istenilmektedir. Proje çalışmalarının başlanabilirliği için tüm ürünler tek partide teslim edilmelidir. Kısmi teklif geçersiz sayılacaktır.
· Firmalar istendiği takdirde demonstrasyon yapabilmeli örnek ürün sağlayabilmelidir.
FBS, QUALIFIED 500ML Teknik Şartnamesi
· Genel hücre kültürü deneylerinde kullanılabilmelidir.,
· Endotoksin seviyesi <10 EU mL olmalıdır.
· Hemoglobin seviyesi <25 mg/dL olmalıdır.
· 0.1 μm por çaplı filtreden geçirilmiş olmalıdır.
· Ürünün üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazmalıdır. 
· En az 12 ay miadı olmalıdır.
· Ambalaj üzerinde güvenlik uyarıları işaretlerini barındırmalıdır.
· Uzak doğu menşeii hiçbir ürün kabul edilmeyecektir.
· Ürünlerin aşağıda kalem kalem belirtilen ambalaj boylarında ve adetlerin teslim edilmesi gerekmektedir.
· Firmalar teklif verirken mutlaka marka onayı almalıdır. Onayı alınmamış markaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
· Çalışma bütünlüğü için tüm kimyasalların aynı marka olması istenilmektedir. Proje çalışmalarının başlanabilirliği için tüm ürünler tek partide teslim edilmelidir. Kısmi teklif geçersiz sayılacaktır.
· Firmalar istendiği takdirde demonstrasyon yapabilmeli örnek ürün sağlayabilmelidir.
2,7-DICHLORODIHYDROFLUO 100 MG Teknik Şartnamesi
· Eksitasyon dalga boyu∼492–495 nm olmalıdır.
· Emisyon dalga boyu 517–527 nm olmalıdır.
· DMSO, DMF veya etanolde çözünebilir olmalıdır. 
· Hücre içine girebilir özellikte olmalıdır.
· 100 mg olmalıdır.
· Ürünün üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazmalıdır. 
· En az 12 ay miadı olmalıdır.
· Ambalaj üzerinde güvenlik uyarıları işaretlerini barındırmalıdır.
· Uzak doğu menşeii hiçbir ürün kabul edilmeyecektir.
· Ürünlerin aşağıda kalem kalem belirtilen ambalaj boylarında ve adetlerin teslim edilmesi gerekmektedir.
· Firmalar teklif verirken mutlaka marka onayı almalıdır. Onayı alınmamış markaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
· Çalışma bütünlüğü için tüm kimyasalların aynı marka olması istenilmektedir. Proje çalışmalarının başlanabilirliği için tüm ürünler tek partide teslim edilmelidir. Kısmi teklif geçersiz sayılacaktır.
· Firmalar istendiği takdirde demonstrasyon yapabilmeli örnek ürün sağlayabilmelidir.
DAF-FM DIACETATE 4-AMINO 10 X 50 UG Teknik Şartnamesi
· Eksitasyon dalga boyu ∼495 nm olmalıdır.
· Emisyon dalga boyu 515 nm olmalıdır.
· DMSO içerisinde çözünebilir olmalıdır. 
· Hücre içine girebilir özellikte olmalıdır.
· 50 ug olmalıdır.
· Ürünün üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazmalıdır. 
· En az 12 ay miadı olmalıdır.
· Ambalaj üzerinde güvenlik uyarıları işaretlerini barındırmalıdır.
· Uzak doğu menşeii hiçbir ürün kabul edilmeyecektir.
· Ürünlerin aşağıda kalem kalem belirtilen ambalaj boylarında ve adetlerin teslim edilmesi gerekmektedir.
· Firmalar teklif verirken mutlaka marka onayı almalıdır. Onayı alınmamış markaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
· Çalışma bütünlüğü için tüm kimyasalların aynı marka olması istenilmektedir. Proje çalışmalarının başlanabilirliği için tüm ürünler tek partide teslim edilmelidir. Kısmi teklif geçersiz sayılacaktır.
· Firmalar istendiği takdirde demonstrasyon yapabilmeli örnek ürün sağlayabilmelidir.
FURA-2, AM CELL PERMEANT 1 MG Teknik Şartnamesi
· Hücre içi kalsiyum ölçümlerinde kullanılabilir olmalıdır.
· DMSO içerisinde çözünebilir olmalıdır. 
· Hücre içine girebilir özellikte olmalıdır.
· Ürünün üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazmalıdır. 
· En az 12 ay miadı olmalıdır.
· Ambalaj üzerinde güvenlik uyarıları işaretlerini barındırmalıdır.
· Uzak doğu menşeii hiçbir ürün kabul edilmeyecektir.
· Ürünlerin aşağıda kalem kalem belirtilen ambalaj boylarında ve adetlerin teslim edilmesi gerekmektedir.
· Firmalar teklif verirken mutlaka marka onayı almalıdır. Onayı alınmamış markaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
· Çalışma bütünlüğü için tüm kimyasalların aynı marka olması istenilmektedir. Proje çalışmalarının başlanabilirliği için tüm ürünler tek partide teslim edilmelidir. Kısmi teklif geçersiz sayılacaktır.
· Firmalar istendiği takdirde demonstrasyon yapabilmeli örnek ürün sağlayabilmelidir.
FLUO-3, AM 1 MM SOLUTION 1 ML Teknik Şartnamesi
· Eksitasyon dalga boyu506 nm ± 5.0 nm olmalıdır.
· Emisyon dalga boyu 525 nm ± 5.0 nm olmalıdır.
· Saflığı ≥95% olmalıdır.
· Hücre içine girebilir özellikte olmalıdır.
· Ürünün üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazmalıdır. 
· En az 12 ay miadı olmalıdır.
· Ambalaj üzerinde güvenlik uyarıları işaretlerini barındırmalıdır.
· Uzak doğu menşeii hiçbir ürün kabul edilmeyecektir.
· Ürünlerin aşağıda kalem kalem belirtilen ambalaj boylarında ve adetlerin teslim edilmesi gerekmektedir.
· Firmalar teklif verirken mutlaka marka onayı almalıdır. Onayı alınmamış markaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
· Çalışma bütünlüğü için tüm kimyasalların aynı marka olması istenilmektedir. Proje çalışmalarının başlanabilirliği için tüm ürünler tek partide teslim edilmelidir. Kısmi teklif geçersiz sayılacaktır.
· Firmalar istendiği takdirde demonstrasyon yapabilmeli örnek ürün sağlayabilmelidir.


