TEKNİK ŞARTNAME

- TRANSİSTÖR ASSY
· Shimadzu Prominence LC-20AT HPLC cihazının CTO-20A kolon fırını ile uyumlu olmalıdır. 
· Teklif verecek firma, Türkiye’de yetkili firma belgesi ibraz etmelidir.  
· Parça, orijinal ambalajında olmalıdır. 
· Parça montajı, distribütör firmanın yetkilendirdiği servis tarafından yapılmalıdır.

- SPD20 UYUMLU TRANSİSTÖR -SW ASSY
· Shimadzu Prominence LC-20AT HPLC cihazının SPD-20A dedektörü ile uyumlu olmalıdır. 
· Teklif verecek firma, Türkiye’de yetkili firma belgesi ibraz etmelidir.  
· Parça, orijinal ambalajında olmalıdır. 
· Parça montajı, distribütör firmanın yetkilendirdiği servis tarafından yapılmalıdır.

- SPD-M20 UYUMLU TRANSİSTÖR -SW ASSY
· Shimadzu Prominence LC-20AT HPLC cihazının SPD-M20A dedektörü ile uyumlu olmalıdır. 
· Teklif verecek firma, Türkiye’de yetkili firma belgesi ibraz etmelidir.  
· Parça, orijinal ambalajında olmalıdır. 
· Parça montajı, distribütör firmanın yetkilendirdiği servis tarafından yapılmalıdır.

- SEAL
· Shimadzu Prominence LC-20AT pompaya uygun olmalıdır.
· Cihaz ile uyumlu orijinal marka seal olmalıdır.
· Satıcı firma parçayı cihaza takmayı ve cihaz bakımını yapmayı taahhüt etmelidir.
