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1. RPMI 1640 besiyeri 500ml
· 500 ml’lik ambalajlarda olmalıdır. 
· Hücre kültüründe test edilmiş olmalıdır.
· Endotoksin ve mikoplazma testleri yapılmış olmalıdır.
· Steril ve filtre edilmiş olmalıdır.
· Kuru buzda, uygun saklama koşullarında (-5 ile -20 C aralığında) teslim edilmelidir.
· Laboratuvarımızda kullanımı sırasında yeterli fonksiyon elde edilememesi halinde teslim eden firma ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
· Teslim edilme tarihinden sonra minimum 2 yıl kullanım ömrü olmalıdır.

2. Fetal bovine serum 500ml
· 500 ml’lik ambalajlarda olmalıdır. 
· Hücre kültüründe test edilmiş olmalıdır.
· Endotoksin ve mikoplazma testleri yapılmış olmalıdır.
· Steril ve filtre edilmiş olmalıdır.
· Isıyla inaktive edilmiş (Hl) ve ışınlanmış (IR) olmalıdır.
· Kuru buzda, uygun saklama koşullarında (-5 ile -20 C aralığında) teslim edilmelidir.
· Laboratuvarımızda kullanımı sırasında yeterli fonksiyon elde edilememesi halinde teslim eden firma ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
· Teslim edilme tarihinden sonra minimum 2 yıl kullanım ömrü olmalıdır.

3. TC 96 well cell culture plate (TC 96 well hücre kültürü plakası)
· Hücre kültüründe test edilmiş olmalıdır.
· Endotoksin ve DNAse/RNAse free olmalıdır.
· Steril ve kapaklı olmalı.
· Laboratuvarımızda kullanımı sırasında yeterli fonksiyon elde edilememesi halinde teslim eden firma ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
· Teslim edilme tarihinden sonra minimum 2 yıl kullanım ömrü olmalıdır.

4.  10 mikrolitrelik steril filtreli pipet ucu 96ad/rack 
· Steril ve  filtreli olmalıdır.
· Hücre kültüründe test edilmiş olmalıdır.
· Endotoksin ve DNAse/RNAse free olmalıdır.
· Yüzeyine yapışma söz konusu olmamalı
· Laboratuvarımızda kullanımı sırasında pipetlere uymaması halinde teslim eden firma ürünü başka uyumlu bir marka ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
· Teslim edilme tarihinden sonra minimum 2 yıl kullanım ömrü olmalıdır.

5.  cDNA Synthesis Kit (cDNA Sentez Kiti)
· Ürün 100 reaksiyonluk olmalıdır.
· Kit içeriği 5x reverse-transcription reaction mix, iScript reverse transcriptase, nuclease-free water içermelidir.
· Kit en yüksek verimi elde edebilmek için hem oligo dT primerleri hem de random hexamerleri kullanmalıdır.
· Kolay kullanım sağlamak adına tüm reaksiyon komponentleri kullanıma hazır tek bir miks için de bulunmalıdır.
· Kit bileşeni içerisinde aynı zamanda RNaz inhibitörü bulunmalı bu sayede RNA degredasyonu ihtimali düşürülmüş olmalıdır.
· Kit orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir ve üretildiği tarihten itibaren minimum 2 yıl kullanım ömrü olmalıdır.
· Kitin ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.
· Kitin denemeler sonucunda çalışmadığına kanaat getirilirse, kiti teslim eden firma ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

6. 96 well PCR plate 
· Bio-Rad Marka CFX cihazına uygun olacak şekilde ve aynı sayıda PCR plate filmi/seal verilmelidir. 
· Plate Filmi/Seal kendiliğinden yapışkanlı olmalıdır.
· Plate filmi/Seal platenin tamamını kapatabilir kapasitede olmalıdır.
· Polipropilen yapıda olmalıdır. 
· Bir plate 96 kuyucuk içermelidir. 
· RNA- ve DNA-free olmalıdır.
· Steril olmalıdır. 
· Hyper özellikli olmalıdır.
· Her bir kuyunun ince düzgün duvarları homojen ısı transferi sağlamalıdır.
· Sıkı sızdırmazlık çapraz kontaminasyonu önlemelidir.
· Plateler Gamma Radiation ile sterilize edilmiş ve non-pyrogenic özellikte olmalıdır. 
· Plate üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harfler ve soldan sağa doğru rakamlar bulunmalıdır.
· Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

7. PCR Sealing Film
· Bio-Rad Marka CFX cihazına uygun olacak şekilde ve aynı sayıda PCR plate filmi/seal verilmelidir. 
· Plate Filmi/Seal kendiliğinden yapışkanlı olmalıdır.
· Plate filmi/Seal platenin tamamını kapatabilir kapasitede olmalıdır.

8. Syber green QPCR super mix 5000rxn
· Real time PCR çalışmalarına uyumlu olmalıdır. 
· Kullanıma hazır Real time master mix olarak, 2X konsantrasyonda olmalıdır.
· cDNA amplifikasyonuna uyumlu olmalıdır.
· Master mix halinde sunulmalı, ek bir ajana ihtiyaç duyulmamalıdır. 
· En az 5000 rxn olmalıdır 
· Mix içerisinde Hot Start DNA polimeraz enzimi kullanılmış olmalıdır. 
· Enzim aktivasyonu için 95 oC’de maksimum 5 dk tutmak yeterli olmalıdır.
· Mix gün ışığı kaynaklı bozunmaları indirgemek için Amber tüp içinde bulunmalıdır.
· Ürün ile birlikte ürün kullanımı için gerekli olan ürün bilgi formu verilmelidir.
· Kit soğuk zincir şartları gözetilerek uygun kondisyonlarda teslim edilmelidir. Ürünün şartlarına uygun olarak teslim edilmeyen ürünler kabul edilmeyecektir.
· Kitin denemeler sonucunda çalışmadığına kanaat getirilirse, kiti teslim eden firma ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
· Kitin son kullanma tarihine teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kalmış olmalıdır.

9. Trizol 100ml
· 100 testlik ambalajlarda olmalıdır.
· Ürün RNA,DNA,Protein izolasyonunu gerçekleştirmelidir.
· Kullanıma hazır olmalıdır.
· İnsan, hayvan, bitki ve bakteri orijinli hücreler ve dokularla çalışabilmelidir.
· Küçük miktardaki doku örneklerinden (50-100 mg ) ve az sayıdaki hücre örneklerinden (5x 106),  bile yeterli miktarda RNA çıkartabilmelidir.
· 2-8 ºC de saklanmalıdır.
· Ürün laboratuarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.
· Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
· Denemeler sonucunda ürünün çalışmadığına kanaat getirilirse, teslim eden firma ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

10. T25’lik, steril, filtreli flask  (25 cm2 Cell Culture Flask, Vent Cap, TC, Sterile)  
· Hücre kültüründe test edilmiş olmalıdır.
· Endotoksin ve DNAse/RNAse free olmalıdır.
· Steril  ve filtreli kapaklı olmalı.
· Laboratuvarımızda kullanımı sırasında yeterli fonksiyon elde edilememesi halinde teslim eden firma ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
· Teslim edilme tarihinden sonra minimum 2 yıl kullanım ömrü olmalıdır.

11. Caspase-3/7 Assay Kit (Kaspaz-3/7 Test Kiti)
· Flow sitometri için uygun olmalı olmalıdır.
· Florometrik ölçüm yapmalı.
· En az 100 rxn olmalıdır
· Laboratuvarımızda kullanımı sırasında yeterli fonksiyon elde edilememesi halinde teslim eden firma ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
· Teslim edilme tarihinden sonra minimum 2 yıl kullanım ömrü olmalıdır.

12. Annexin V-PE/7-AAD Apoptosis Kit, 100 assays
· Hücre kültürü için kullanılan formu olmalıdır.
· Annexin V PE işaretli olmalı
· 7-AAD boyası olmalı
· Binding buffer içermeli
· Flow sitometri için uygun olmalı
· Laboratuvarımızda kullanımı sırasında yeterli fonksiyon elde edilememesi halinde teslim eden firma ürünü başka uyumlu bir marka ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
· Teslim edilme tarihinden sonra minimum 2 yıl kullanım ömrü olmalıdır.
· En az 100 rxn luk olmalıdır.



