[bookmark: _GoBack]Anti-SGLT1 antibody
1. 100 ug orijinal ambalajında, sıvı ve yoğunlaştırılmış formda olmalıdır. Ambalajında katalog no, ürün ismi, konsantrasyonu, hacmi, markası ve kare kod barkodu mutlaka bulunmalıdır. Ürün bilimsel çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır. 
1. Tavşandan elde edilmiş, poliklonal ve saflaştırılmış IgG formunda olmalıdır. 
1. WB, ELISA, Dot blot, IP yöntemlerinde Rat ve human numunelerinde çalışmaya uygunluğu denenmiş / test edilmiş olmalıdır.
1. Pozitif kontrol:  WB: Rat enterocytes, rat heart, and human skeletal muscle tissues lysates olmalıdır
1. +4 derecede taşınabilir ve uzun süreli reaktivitesini koruyabilmesi için alikotlanarak -20 derecede saklanabilir olmalıdır. Çözdürüp dondurulmadan sakınılmalıdır.
1. Yukarıda belirtilen tüm özellikler ürün prospektüsünde yazılı olmalıdır ve teklif veren firma ürün prospektüsünü de birlikte iletmelidir (iletilen prospektüsün gerçekliğini kontrol için, online olarak üretici web sayfasından da ulaşabilmek üzere link de iletilmelidir)
1. Antikorun uygun şartlarda muhafazası için gerekli olan, darbelerden, dökülmelerden koruyan, buharlaşmayı azaltan,  (+90) - (-20) santigrat derece aralığındaki ısılara dayanıklı, iki farklı boyutlarda vialler ile uyumlu,  6 küçük veya 4 büyük vial kapasiteli, soğuk zincir malzemenin transportunda termal stabilitiye destek olan, şeffaf kapaklı, modüler sistemli (birbirine birleşebilen) özel transport ve muhafaza ünitesi, antikor ile birlikte bedelsiz verilmelidir.
1. Ürün 6-8 hafta içinde, uygun ısı şartlarında teslim edilmelidir. (Ürün üretici stoklarında tükenme vs gibi tedarikçi dışı sebeplerle daha geç teslim edilmesi durumunda, bu durum belgelendirilmek ve kullanıcı bildirilmek zorundadır). Ürün aktivitesini yitirmeyeceği uygun bir ısıda, soğuk zincirde teslim edilecektir. Nakliye sırasında ürünün uygun olmayan ısı şartları sebebiyle aktivitesini yitiren ürün, tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir. 
1. Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir. 
1. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilmeli ve yeni ürün teslimatı 3 hafta içinde yapılabilmelidir. 
1. Teklif veren firma, üretici firma web sayfasında Türkiye distribütörü olarak listeleniyor olmalıdır. Ayrıca, teklif veren firma, teklif ettiği ürünün Türkiye resmi yetkili distribütörü olduğuna dair, üretici firmadan temin edilen imzalı belgeyi, Türkçe ve İngilizce olarak teklifiyle birlikte iletmek zorundadır (). Distribütörlük belgesini ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir. 
1. Teknik şartnameye uygun ürün teklif edilmelidir. Şartnameye tam uyan ürün için şartnameye yanıt yazılarak altına, “Teklif ettiğimiz ürün teknik şartnamede belirtilen tüm şartlara uymaktadır ve firmamızın karşılaması gereken tüm şartları kabul ediyoruz. “Şartnameye “veya “firmamıza düşen sorumluluklara” uymama durumunda, alımın iptal edilerek ürünün ve ödemenin karşılıklı iade edilmesi durumunu kabul ediyoruz” şeklinde yazılarak, imza yetkisi bulunan firma yetkilisince imzalanıp kaşelenerek teklif ile birlikte verilmesi zorunludur ().


Anti-SGLT2 antibody
1. 100 ug orijinal ambalajında, sıvı ve yoğunlaştırılmış formda olmalıdır. Ambalajında katalog no, ürün ismi, konsantrasyonu, hacmi, markası ve kare kod barkodu mutlaka bulunmalıdır. Ürün bilimsel çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır. 
2. Tavşandan elde edilmiş, poliklonal ve saflaştırılmış IgG formunda olmalıdır. 
3. IHC-Fr, ICC/IF, WB yöntemlerinde Mouse, Rat ve human numunelerinde çalışmaya uygunluğu denenmiş / test edilmiş olmalıdır.
4. Pozitif kontrol:  WB: Jurkat, NIH3T3, PC12 olmalıdır
5. Konsantrasyonu 100 µg at 0.5 mg/ml olmalıdır
6. +4 derecede taşınabilir ve uzun süreli reaktivitesini koruyabilmesi için alikotlanarak -20 ya da -80 derecede saklanabilir olmalıdır. Çözdürüp dondurulmadan sakınılmalıdır.
7. Yukarıda belirtilen tüm özellikler ürün prospektüsünde yazılı olmalıdır ve teklif veren firma ürün prospektüsünü de birlikte iletmelidir (iletilen prospektüsün gerçekliğini kontrol için, online olarak üretici web sayfasından da ulaşabilmek üzere link de iletilmelidir)
8. Antikorun uygun şartlarda muhafazası için gerekli olan, darbelerden, dökülmelerden koruyan, buharlaşmayı azaltan,  (+90) - (-20) santigrat derece aralığındaki ısılara dayanıklı, iki farklı boyutlarda vialler ile uyumlu,  6 küçük veya 4 büyük vial kapasiteli, soğuk zincir malzemenin transportunda termal stabilitiye destek olan, şeffaf kapaklı, modüler sistemli (birbirine birleşebilen) özel transport ve muhafaza ünitesi, antikor ile birlikte bedelsiz verilmelidir.
9. Ürün 6-8 hafta içinde, uygun ısı şartlarında teslim edilmelidir. (Ürün üretici stoklarında tükenme vs gibi tedarikçi dışı sebeplerle daha geç teslim edilmesi durumunda, bu durum belgelendirilmek ve kullanıcı bildirilmek zorundadır). Ürün aktivitesini yitirmeyeceği uygun bir ısıda, soğuk zincirde teslim edilecektir. Nakliye sırasında ürünün uygun olmayan ısı şartları sebebiyle aktivitesini yitiren ürün, tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir. 
10. Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir. 
11. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilmeli ve yeni ürün teslimatı 3 hafta içinde yapılabilmelidir. 
12. Teklif veren firma, üretici firma web sayfasında Türkiye distribütörü olarak listeleniyor olmalıdır. Ayrıca, teklif veren firma, teklif ettiği ürünün Türkiye resmi yetkili distribütörü olduğuna dair, üretici firmadan temin edilen imzalı belgeyi, Türkçe ve İngilizce olarak teklifiyle birlikte iletmek zorundadır (). Distribütörlük belgesini ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir. 
13. Teknik şartnameye uygun ürün teklif edilmelidir. Şartnameye tam uyan ürün için şartnameye yanıt yazılarak altına, “Teklif ettiğimiz ürün teknik şartnamede belirtilen tüm şartlara uymaktadır ve firmamızın karşılaması gereken tüm şartları kabul ediyoruz. “Şartnameye “veya “firmamıza düşen sorumluluklara” uymama durumunda, alımın iptal edilerek ürünün ve ödemenin karşılıklı iade edilmesi durumunu kabul ediyoruz” şeklinde yazılarak, imza yetkisi bulunan firma yetkilisince imzalanıp kaşelenerek teklif ile birlikte verilmesi zorunludur ().


Anti-IL-6 antibody [1.2-2B11-2G10]
1. 500 ug orijinal ambalajında, sıvı ve yoğunlaştırılmış formda olmalıdır. Ambalajında katalog no, ürün ismi, konsantrasyonu, hacmi, markası ve kare kod barkodu mutlaka bulunmalıdır. Ürün bilimsel çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır. 
2. Fareden elde edilmiş, monoklonal ve saflaştırılmış IgG2a formunda olmalıdır. 
3. IHC-P, Sandwich ELISA, WB yöntemlerinde Rat ve human numunelerinde çalışmaya uygunluğu denenmiş / test edilmiş olmalıdır.
4. Pozitif kontrolIHC-P: Human liver tumor and prostate tumor tissues; WB: Human spleen and lung tissue lysates, Rat spleen and lung tissue lysates, Recombinant human IL6 protein olmalıdır
5. Klon numarası 1.2-2B11-2G10 olmalıdır
6. +4 derecede taşınabilir ve uzun süreli reaktivitesini koruyabilmesi için alikotlanarak -20 derecede saklanabilir olmalıdır. Çözdürüp dondurulmadan sakınılmalıdır.
7. Yukarıda belirtilen tüm özellikler ürün prospektüsünde yazılı olmalıdır ve teklif veren firma ürün prospektüsünü de birlikte iletmelidir (iletilen prospektüsün gerçekliğini kontrol için, online olarak üretici web sayfasından da ulaşabilmek üzere link de iletilmelidir)
8. Antikorun uygun şartlarda muhafazası için gerekli olan, darbelerden, dökülmelerden koruyan, buharlaşmayı azaltan,  (+90) - (-20) santigrat derece aralığındaki ısılara dayanıklı, iki farklı boyutlarda vialler ile uyumlu,  6 küçük veya 4 büyük vial kapasiteli, soğuk zincir malzemenin transportunda termal stabilitiye destek olan, şeffaf kapaklı, modüler sistemli (birbirine birleşebilen) özel transport ve muhafaza ünitesi, antikor ile birlikte bedelsiz verilmelidir.
9. Ürün 6-8 hafta içinde, uygun ısı şartlarında teslim edilmelidir. (Ürün üretici stoklarında tükenme vs gibi tedarikçi dışı sebeplerle daha geç teslim edilmesi durumunda, bu durum belgelendirilmek ve kullanıcı bildirilmek zorundadır). Ürün aktivitesini yitirmeyeceği uygun bir ısıda, soğuk zincirde teslim edilecektir. Nakliye sırasında ürünün uygun olmayan ısı şartları sebebiyle aktivitesini yitiren ürün, tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir. 
10. Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir. 
11. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilmeli ve yeni ürün teslimatı 3 hafta içinde yapılabilmelidir. 
12. Teklif veren firma, üretici firma web sayfasında Türkiye distribütörü olarak listeleniyor olmalıdır. Ayrıca, teklif veren firma, teklif ettiği ürünün Türkiye resmi yetkili distribütörü olduğuna dair, üretici firmadan temin edilen imzalı belgeyi, Türkçe ve İngilizce olarak teklifiyle birlikte iletmek zorundadır (). Distribütörlük belgesini ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir. 
13. Teknik şartnameye uygun ürün teklif edilmelidir. Şartnameye tam uyan ürün için şartnameye yanıt yazılarak altına, “Teklif ettiğimiz ürün teknik şartnamede belirtilen tüm şartlara uymaktadır ve firmamızın karşılaması gereken tüm şartları kabul ediyoruz. “Şartnameye “veya “firmamıza düşen sorumluluklara” uymama durumunda, alımın iptal edilerek ürünün ve ödemenin karşılıklı iade edilmesi durumunu kabul ediyoruz” şeklinde yazılarak, imza yetkisi bulunan firma yetkilisince imzalanıp kaşelenerek teklif ile birlikte verilmesi zorunludur ().

Anti-IL-10 antibody
1. 100 ug orijinal ambalajında, sıvı ve yoğunlaştırılmış formda olmalıdır. Ambalajında katalog no, ürün ismi, konsantrasyonu, hacmi, markası ve kare kod barkodu mutlaka bulunmalıdır. Ürün bilimsel çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır. 
2. Tavşandan elde edilmiş, poliklonal ve saflaştırılmış IgG formunda olmalıdır. 
3. WB yönteminde rat numunelerinde çalışmaya uygunluğu denenmiş / test edilmiş olmalıdır.
4. Pozitif kontrol:  WB: Rat spleen tissue lysate olmalıdır
5. Konsantrasyonu 100 µg at 0.5 mg/ml olmalıdır
6. Predicted molecular weight: 20 kDa olmalıdır
7. +4 derecede taşınabilir ve uzun süreli reaktivitesini koruyabilmesi için alikotlanarak -20 derecede saklanabilir olmalıdır. Çözdürüp dondurulmadan sakınılmalıdır.
8. Yukarıda belirtilen tüm özellikler ürün prospektüsünde yazılı olmalıdır ve teklif veren firma ürün prospektüsünü de birlikte iletmelidir (iletilen prospektüsün gerçekliğini kontrol için, online olarak üretici web sayfasından da ulaşabilmek üzere link de iletilmelidir)
9. Antikorun uygun şartlarda muhafazası için gerekli olan, darbelerden, dökülmelerden koruyan, buharlaşmayı azaltan,  (+90) - (-20) santigrat derece aralığındaki ısılara dayanıklı, iki farklı boyutlarda vialler ile uyumlu,  6 küçük veya 4 büyük vial kapasiteli, soğuk zincir malzemenin transportunda termal stabilitiye destek olan, şeffaf kapaklı, modüler sistemli (birbirine birleşebilen) özel transport ve muhafaza ünitesi, antikor ile birlikte bedelsiz verilmelidir.
10. Ürün 6-8 hafta içinde, uygun ısı şartlarında teslim edilmelidir. (Ürün üretici stoklarında tükenme vs gibi tedarikçi dışı sebeplerle daha geç teslim edilmesi durumunda, bu durum belgelendirilmek ve kullanıcı bildirilmek zorundadır). Ürün aktivitesini yitirmeyeceği uygun bir ısıda, soğuk zincirde teslim edilecektir. Nakliye sırasında ürünün uygun olmayan ısı şartları sebebiyle aktivitesini yitiren ürün, tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir. 
11. Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir. 
12. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilmeli ve yeni ürün teslimatı 3 hafta içinde yapılabilmelidir. 
13. Teklif veren firma, üretici firma web sayfasında Türkiye distribütörü olarak listeleniyor olmalıdır. Ayrıca, teklif veren firma, teklif ettiği ürünün Türkiye resmi yetkili distribütörü olduğuna dair, üretici firmadan temin edilen imzalı belgeyi, Türkçe ve İngilizce olarak teklifiyle birlikte iletmek zorundadır (). Distribütörlük belgesini ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir. 
14. Teknik şartnameye uygun ürün teklif edilmelidir. Şartnameye tam uyan ürün için şartnameye yanıt yazılarak altına, “Teklif ettiğimiz ürün teknik şartnamede belirtilen tüm şartlara uymaktadır ve firmamızın karşılaması gereken tüm şartları kabul ediyoruz. “Şartnameye “veya “firmamıza düşen sorumluluklara” uymama durumunda, alımın iptal edilerek ürünün ve ödemenin karşılıklı iade edilmesi durumunu kabul ediyoruz” şeklinde yazılarak, imza yetkisi bulunan firma yetkilisince imzalanıp kaşelenerek teklif ile birlikte verilmesi zorunludur ().


Anti-TNF alpha antibody
1. 100 ug orijinal ambalajında, sıvı ve yoğunlaştırılmış formda olmalıdır. Ambalajında katalog no, ürün ismi, konsantrasyonu, hacmi, markası ve kare kod barkodu mutlaka bulunmalıdır. Ürün bilimsel çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır. 
2. Tavşandan elde edilmiş, poliklonal ve saflaştırılmış IgG formunda olmalıdır. 
3. WB, ICC/IF yönteminde Mouse, human numunelerinde çalışmaya uygunluğu denenmiş / test edilmiş olmalıdır.
4. Predicted to work with: Rat, Cat, Chimpanzee, Baboon olmalıdır
5. Pozitif kontrol:  This antibody gave a positive signal in the following LPS stimulated lysates: THP1, RAW 264.7 ICC/IF: PMA/Befreldin/LPS treated RAW 264.7 cell line olmalıdır
6. Konsantrasyonu 100 µg at 0.9 - 1 mg/ml olmalıdır
7. Predicted molecular weight: 25 kDa olmalıdır
8. +4 derecede taşınabilir ve uzun süreli reaktivitesini koruyabilmesi için alikotlanarak -20 yada -80 derecede saklanabilir olmalıdır. Çözdürüp dondurulmadan sakınılmalıdır.
9. Yukarıda belirtilen tüm özellikler ürün prospektüsünde yazılı olmalıdır ve teklif veren firma ürün prospektüsünü de birlikte iletmelidir (iletilen prospektüsün gerçekliğini kontrol için, online olarak üretici web sayfasından da ulaşabilmek üzere link de iletilmelidir)
10. Antikorun uygun şartlarda muhafazası için gerekli olan, darbelerden, dökülmelerden koruyan, buharlaşmayı azaltan,  (+90) - (-20) santigrat derece aralığındaki ısılara dayanıklı, iki farklı boyutlarda vialler ile uyumlu,  6 küçük veya 4 büyük vial kapasiteli, soğuk zincir malzemenin transportunda termal stabilitiye destek olan, şeffaf kapaklı, modüler sistemli (birbirine birleşebilen) özel transport ve muhafaza ünitesi, antikor ile birlikte bedelsiz verilmelidir.
11. Ürün 6-8 hafta içinde, uygun ısı şartlarında teslim edilmelidir. (Ürün üretici stoklarında tükenme vs gibi tedarikçi dışı sebeplerle daha geç teslim edilmesi durumunda, bu durum belgelendirilmek ve kullanıcı bildirilmek zorundadır). Ürün aktivitesini yitirmeyeceği uygun bir ısıda, soğuk zincirde teslim edilecektir. Nakliye sırasında ürünün uygun olmayan ısı şartları sebebiyle aktivitesini yitiren ürün, tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir. 
12. Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir. 
13. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilmeli ve yeni ürün teslimatı 3 hafta içinde yapılabilmelidir. 
14. Teklif veren firma, üretici firma web sayfasında Türkiye distribütörü olarak listeleniyor olmalıdır. Ayrıca, teklif veren firma, teklif ettiği ürünün Türkiye resmi yetkili distribütörü olduğuna dair, üretici firmadan temin edilen imzalı belgeyi, Türkçe ve İngilizce olarak teklifiyle birlikte iletmek zorundadır (). Distribütörlük belgesini ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir. 
15. Teknik şartnameye uygun ürün teklif edilmelidir. Şartnameye tam uyan ürün için şartnameye yanıt yazılarak altına, “Teklif ettiğimiz ürün teknik şartnamede belirtilen tüm şartlara uymaktadır ve firmamızın karşılaması gereken tüm şartları kabul ediyoruz. “Şartnameye “veya “firmamıza düşen sorumluluklara” uymama durumunda, alımın iptal edilerek ürünün ve ödemenin karşılıklı iade edilmesi durumunu kabul ediyoruz” şeklinde yazılarak, imza yetkisi bulunan firma yetkilisince imzalanıp kaşelenerek teklif ile birlikte verilmesi zorunludur ().

