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ESD/EMR SARF MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ESD/EMR sistemi için gerekli sarf malzemeleri aşağıda özellik olarak sıralanmıştır.
               
A. Endoskopik bıçaklar
0. Endoskopik izole uçlu Seramik bıçak
En az 230 cm uzunluğunda ve 2.8mm kanaldan geçebilecek kalınlıkta olmalıdır. 
0. Topuz Uçlu Su Jetli Elektrocerrahi bıçak
En az 230 cm uzunluğunda ve 2.8mm kanaldan geçebilecek kalınlıkta olmalıdır.
0. Su Jetli Hook Knife verilmelidir.
En az 230 cm uzunluğunda ve 2.8mm kanaldan geçebilecek kalınlıkta olmalıdır.
B. Distal ataçman (cap) 
a. Gastroskopik distal ataçman: Alınacak gastroskopi cihazlarının ucuna uygun olmalıdır. Endoskopik submukozal diseksiyon (ESD)  vb işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
b. Kolonoskopik distal ataçman: Alınacak kolonoskopi cihazlarının ucuna uygun olmalıdır. Endoskopik submukozal diseksiyon (ESD)  vb işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
C. Sprey kateter
Alınacak gastroskop ve kolonoskopların çalışma kanallarından geçebilmeli ve rahat kullanılabilecek şekilde uçtan çıkabilmelidir. ESD vb işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır. 

D. Endoskopik enjeksiyon iğnesi
Alınacak gastroskop ve kolonoskopların çalışma kanallarından geçebilmelidir ve rahat kullanılabilecek şekilde uçtan çıkabilmelidir. ESD vb işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.







