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      PURELINK VIRAL RNA KIT (50 ÖRNEK), 
Teklif veren firmanın yetki belgesi olmalıdır.
1. Kit 50 reaksiyonluk olmalıdır.
2. Spin kolon yöntemi ile izolasyon yapmalıdır.
3. Süt, Plazma, Tükürük, Serum, Swablar (Burun, Bukkal veya Ürogenital), İdrar, Tam Kan, Virüs gibi örneklerden izolasyon yapabilmelidir.
4. Elüsyon hacmi 50 ul olmalıdır.
5. İzolasyon süresi 30 dk olmalıdır.
6. Kit içerisinde aşağıdakiler bulunmalıdır:
· 2 x 1,4 mL Sütun Hazırlama Sıvısı; oda sıcaklığı
• 12 mL Lizis Solüsyonu; oda sıcaklığı
• 25 mL Yıkama Tamponu 1 (konsantre); oda sıcaklığı
• 11 mL Yıkama Tamponu 2 (konsantre); oda sıcaklığı
• 3 x 1,25 mL Eluent; oda sıcaklığı
• 50 Döndürme Kolonu ve Yıkama Tüpleri; oda sıcaklığı
• 4 x 50 Yıkama Tüpü; oda sıcaklığı
• 2 x 1,3 mL Proteinaz K; –20°C
• 1 flakon Taşıyıcı RNA; –20°C
       

