TEKNİK ŞARTNAME
1. Apoptozis kiti, 100 test
1. 1 kit 100 reaksiyonluk olmalıdır.
2. İçeriğinde 500 μl Annexin V-FITC, 50 ml 10x Binding Buffer, 1 ml propidium iodide bulunmalıdır.
3. Adherent ve süspansiyon hücreler için uygun olmalıdır.
4. Apoptozisin erken / orta evrelerini tespit edebilmelidir.
5. 2-8°C arasında saklanmalı ve sevk edilmelidir.

2. FBS,  500ml 
1. 500 ml ambalajda olmalıdır.
2. 0.1μm filtreden geçirilmiş olmalıdır.
3. BSA ve IBR antikorları içermemelidir.
4. Mycoplasma ve virüs taraması yapılmış olmalıdır.
5. -20 °C de sevk edilmelidir.
6. En az 3 yıl miatlı olmalıdır.
7. Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.
8. Endotoksin testi sonucu IU değeri 0,1’den düşük olmalıdır.
9. Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP
kalite evraklarına sahip olmalıdır.
10. Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay
alınmalıdır.

3. DMEM, 500mL
1. 500 ml ambalajda olmalıdır.
2. 4.5 g/lt Glukoz içermelidir.
3. 15 mg/lt Phenol Red içermelidir.
4. Sodyum piruvat içermemelidir.
5. Sodium bikarbonat içermelidir.
6. L-Glutamin içermelidir.
7. Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.
8. Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.
9. Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.


[bookmark: _GoBack]4. 15 mL steril santrifüj tüpü
1. 15 ml hacime sahip olmalıdır.
2. Şeffaf polipropilenden yapılmış, steril olmalıdır.
3. DNase, RNase, Human DNA’dan ari olmalıdır.
4. Apirojen ve non-sitotoksik olmalıdır.
5. Tabanı santrifüj işlemine uygun konik olmalıdır.
6. 13000g.’de santrifüjlemeye dayanıklı olmalıdır.
7. 50 adetlik paketler halinde olmalıdır.
8. 17-120 mm boyutlarında olmalıdır.
9. Kapağı yüksek yoğunlukta polietilenden üretilmiş ve vidalı kapak olmalıdır.
10. Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.


