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	2
	GENOMIC DNA KIT (50)
	1. Kitten elde edilen DNA bütün rutin ve bilimsel yayın çalışmalarında kullanılabilmelidir. 
2. Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş ürünler için numune bırakılması gereklidir. 
3. Kit kolonları mikrosantrifuj ile kullanıma uygun olmalıdır. 
4.Kit en az 50 reaksiyon/izolasyon yapabilme kapasitesine sahip olmalıdır.
5. Kit içerisinde çalışma için gerekli tüm solüsyonlar (liziz solüsyonu, bağlanma tamponu, yıkama solüsyonları vb.) ve toplama tüpleri bulunmalıdır.
6.Elde edilen DNA'nın A260/A280 oranı 1.7–1.9 arasında olmalıdır. 
7.Kit içeriğindeki Wash bufferlar konsantre halde olmalıdır.
8.Kit tüm içeriği ile birlikte oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
9.Kit içerisinde basılı şekilde kullanma kılavuzu bulunmalıdır.
10.Kitin kullanım süresi (miyadı) en az iki yıl olmalıdır.
11. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 
12. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgileri içeren MSDS formlarına ulaşıla bilinmelidir. 
13. Ürün orijinal ambalajında olmalı ve üzerinde lot numarası yazılı olmalıdır. 
14. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslime edilmelidir.

	2
	Taq DNA Polymerase (5 U/μL), 500 units
	1. DNA polimeraz enzimi en az 500 ünite olmalıdır.
2. Enzimin hata oranı oldukça düşük olmalıdır.
3. Enzim en az 5´→3´ DNA polimeraz aktivitesine sahip olmalı ve uzun DNA moleküllerini örneğin en az 5 kb genomik DNA ve en az 5 kb λ DNA'yı amplifiye edebilme özelliğine sahip olmalıdır. 
4. Enzim 5u/ul konsantrasyonda olmalıdır.
5. Enzim ile birlikte reaksiyonlarda kullanılacak 10X Mg2+ içeren Buffer (1 ml), ürünle birlikte verilmelidir veya Taq Buffer MgCl2 içermelidir.
6. Enzim ve diğer solüsyonlar -20 C'de muhafaza edilmelidir.
7. Enzim ile birlikte basılı şekilde reaksiyon ve içerik talimatı olan kullanım kılavuzu verilmelidir.
8. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 
9. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgileri içeren MSDS formlarına ulaşıla bilinmelidir.
10. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslime edilmelidir.

	1 adet
	50 nmol PCR Primer sentezi (148 adet baz)
	1. En az 50 nmol ve üzeri skalada üretilmiş olmalı ve teslimi 2 ml’lik tüplerde yapılmalıdır.
2. Primerler oligonükleotid olarak sentezlenmelidir.
3. Primerler liyofilize halde sentezlenmeli ve teslim edilmelidir.
4. Primerlere en az tuzdan arındırma (desalted) saflaştırması yapılmalıdır. 
5. Primerler yurt dışında sentez ettirilmelidir.
6. Primerlerin sentez ettirildiği firma IQNet ISO 9001 : 2008, ISO 9001 : 2008 ve ISO 13485 : 2003 + AC: 2009 belgelerine sahip olmalıdır. 
7. Primer sentezleyen firmanın resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde primer hizmetleri hakkında bilgilere ulaşıla bilinmelidir. 
8. Primer kalite kontrolü yapılmış olarak teslim edilmelidir. 
9. Primer, üretim sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir. 
10. Tüpler üzerinde Primer adı, primer konsantrasyonu ve dizisi okunaklı bir şekilde yazılmış olmalıdır. 
11. Teslim edilen primerler garantili olmalı, çalışmayan primerler firmaya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde değiştirilmelidir.
12. Fiyatlandırma baz başına verilmelidir. Primer dizisi ihale sonunda firmaya bildirilen dizilere göre sentezlenecektir.
13. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslim edilmelidir.

	60
	Sanger Sekanslama (Çift Yön)
	1. PCR ürünlerinin dizilenmesi çift yön olarak (ürünler ile gönderilecek primerler kullanılarak ileri ve geri primerler ile) dizilenmelidir. 
2. Her reaksiyon (yön) en az ~850bp Q20 kalite vermelidir. 
3. Okumalar ABI3730XL kullanılarak yapılmalıdır. 
4. Sekanslamadan sonra, gerekirse 1 ücretsiz tekrarlama reaksiyonu ücretsiz olarak yapılmalıdır. 
5. Sonuçlar dizileme işlemi tamamlandıktan sonra en fazla 1 hafta içerisinde tarafımıza gönderilmelidir. 
6. Elde edilen ham veri dosyaları .abi formatında olmalı ve elektronik olarak tarafımıza gönderilmelidir.

	30
	PCR Ürün Pürifikasyonu
	Teknik şartnameye gerek yoktur.

	6
	Yeni Nesil DNA Dizileme (10 milyon okuma)
	1. Yeni Nesil DNA Dizileme hizmeti genomik DNA (gDNA) kullanılarak yapılmalıdır. 
2. Sekanslama platformu, laboratuvarda daha önce elde edilmiş veriler ile uyumlu olması bakımından Illimuna platformunda dizilenmelidir. 
3. Her bir dizileme en az 10 milyon okuma içermelidir. 
4. Her bir okumanın uzunluğu en az 2 x 150 bp olmalıdır. 
5. Dizileme hizmetine Sekanslama kütüphanesinin hazırlığı ve yeni nesil platformda dizilenmesi dahil olmalıdır. 
6. Elde edilen ham veriler FastQ dosya formatında teslim edilmelidir ve ham okumalarda sekanslama adaptörleri ve indeks dizileri içermemelidir.  
7. Her bir örneğe ait ham okuma ayrı dosyalar halinde olmalıdır. 
8. Dizileme hizmeti genomik DNA’ların ilgili firmaya teslim edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslim edilmelidir.

	2
	Micro Centrifuge Tubes, PP, 1.5 mL, DNase/RNase free - 500 un.
	1. DNase/RNase free ve steril olmalıdır.
2. Tüpler -80°C ila 121°C arasında ve çeşitli organik çözücülerle kullanılabilir olmalıdır.
3. Tüpler entegre geçmeli kapak ile birlikte gelmelidir.
4. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 
5. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşılabilinmelidir.
6. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslim edilmelidir.

	2
	Strip tubes with cap - 8 strip standard tubes 0.2ml,pp , DNase/RNase free - 125 un.
	1. DNase, RNase, Pyrogen ve PCR inhibitörleri free ve steril olmalıdır.
2. %100 polipropilenden yapılmış, ince duvarlı ve 200 mikrolitre hacminde olmalıdır. 
3. PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
4. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 
5. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşıla bilinmelidir.
6. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslim edilmelidir.

	4
	Cryo Box, PC, 100 Place, 133 x 133 x 54 mm, Freezer Compatible, Blue
	1. Güçlü polikarbonattan yapılmış olmalıdır.
2. -196°C ila 121°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilmelidir.
3. 10 × 10’luk bir depolama hacmine sahip olmalıdır.
4. İçeriğin görüntülenmesine izin veren şeffaf kapağa sahip olmalıdır.
5. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşıla bilinmelidir.
6. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslim edilmelidir.

	2
	İnsülin iğnesi (100) 
	1.Steril olmalıdır
2.İğne kalınlığı 30 Gauge
3.1 ml L /pk
4.Tek kullanımlık
5.İğne uzunluğu 0.45 x 8 veya13 mm   
6. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslim edilmelidir.
7. Ürünler orijinal ambalajında olmalıdır.

	4
	Pipette Filter tips, 0.1-10 uL, Low Retention, Racked, Natural, Sterile, DNase/RNase free - 10 x 96 un.
	1. Ürünler nonpyrogenic olmalı ve DNase-RNase free ve steril olduğu sertifikalanmalıdır. 
2. Pipet uçları 0.1-10 ul sıvı çekebilmelidir. 
3. Bir adet kutu 96 adet uç içermeli, bir pakette 10 adet kutu bulunmalıdır. 
4. Pipet uç çeşitleri Gilson pipet setine uyumlu olmalıdır. 
5. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 
6. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşılabilinmelidir. 
7. Ürünler orijinal ambalajında olmalıdır.
8. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslime edilmelidir.

	3
	Pipette Filter tips, 1-200 uL, Low Retention, Racked, Natural, Sterile, DNase/RNase free - 10 x 96 un.
	1. Ürünler nonpyrogenic olmalı ve DNase-RNase free ve steril olduğu sertifikalanmalıdır. 
2. Pipet uçları 1-200 ul sıvı çekebilmelidir. 
3. Bir adet kutu 96 adet uç içermeli, bir pakette 10 adet kutu bulunmalıdır. 
4. Pipet uç çeşitleri Gilson pipet setine uyumlu olmalıdır. 
5. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 
6. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşıla bilinmelidir. 
7. Ürünler orijinal ambalajında olmalıdır.
8. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslime edilmelidir.

	2
	Pipette Filter tips, 100 -1000 uL, Low Retention, Racked, Natural, Sterile, DNase/RNase free - 10 x 96 un.
	1. Ürünler nonpyrogenic olmalı ve DNase-RNase free ve steril olduğu sertifikalanmalıdır. 
2. Pipet uçları 100 – 1000 ul sıvı çekebilmelidir. 
3. Bir adet kutu 96 adet uç içermeli, bir pakette 10 adet kutu bulunmalıdır. 
4. Pipet uç çeşitleri Gilson pipet setine uyumlu olmalıdır. 
5. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katolog numarası açıkça yazılmalıdır. 
6. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşılabilinmelidir. 
7. Ürünler orijinal ambalajında olmalıdır.
8. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslime edilmelidir.

	1
	WATER. Sterile-filtered. Dnase/Rnase/Protease free Molecular Biology Grade  1 L
	1. Moleküler biyoloji ve PCR çalışmalarına uygun olmalıdır.
2. Yüksek saflıkta olmalıdır. 
3. Steril olmalı, DNase, RNase-free olmalı ve RNA, DNA ve pirojen içermemelidir. 
4. Ürün orijinal ambalajında olmalı ve üzerinde lot numarası, üretim tarihi ve miyadı yazılı olmalıdır.
5. En az 2 (iki) yıl miyadlı olmalıdır.
5. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 
6. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgileri içeren MSDS formlarına ulaşılabilinmelidir. 
7. Ürün orijinal ambalajında ve üzerinde lot numarası, üretim tarihi ve miyadı yazılı olmalıdır.
8. Ürün toplam en az 1000 ml hacimde olmalıdır. 
9. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslime edilmelidir.

	10
	Pudrasız Nitril muayene eldiveni (S) (100’lük)
	1. Pudrasız olmalıdır.
2. Dokusu düzgün olmalıdır.
3. Delinmeye karşı dirençli olmalı ve çabuk yırtılmamalıdır.
4. Orijinal ambalajında olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olan son kullanım tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.
5. Pudrasız nitril eldiven olmalıdır. 
5. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 
6. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşılabilinmelidir.
7. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslime edilmelidir.

	10
	Pudrasız Nitril muayene eldiveni (M) (100’lük)
	1. Pudrasız olmalıdır.
2. Dokusu düzgün olmalıdır.
3. Delinmeye karşı dirençli olmalı ve çabuk yırtılmamalıdır.
4. Orijinal ambalajında olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olan son kullanım tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.
5. Pudrasız nitril eldiven olmalıdır. 
5. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 
6. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşılabilinmelidir.
7. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslime edilmelidir.

	1
	100 bpDNA Ladder (ready-to-use), 50 µg
	1. Agaroz jel ile uyumlu olmalıdır.
2. Kullanıma hazır olmalıdır.
3. 100 ila 1000 bp aralığında olmalıdır.
4. Oda sıcaklığında stabil olmalıdır.
5. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 
6. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşılabilinmelidir.
7. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslime edilmelidir.

	1
	MolecularBiology Grade Agarose
	1. DNase ve RNase free olmalıdır.
2. Kolay hazırlanabilir olmalıdır.
3. Jel elektroforezi için kullanıma uygun olmalıdır.
4. Kullanımında üzerinde keskin bantlaşmalar oluşabilir olmalıdır.
5. Jel arka planı olmamalıdır. 
6. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 
7. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşılabilinmelidir.
8. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslime edilmelidir.



