TEKNİKŞARTNAME

 RPMI 1640, without L-Glutamine 
1. Ürün konsantrasyonu 1X olmalı 
2. Ürün sıvı halde 500 ml olarak paketlenmiş olmalı 
3. Ürün hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalı 
4. İçerisinde phenol red bulunmalı, NaHCO3 içermeli, L-glutamine bulunmamalı 
5. Ürün HEPES ve sodyum pirüvat içermemeli 
6. Ürünün pH aralığı 7.0- 7.4 arasında olmalı 
7. Ürün DNAse, RNAse ve pirojen ve hücre kültürü için toksik madde içermemeli 
8. Steril filtreli (süzülmüş) olmalı 
9. Ürün teslim edilmeden önce 150 ml numune temini sağlanmalıdır. Numune gönderimi sağlamayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
10. Depolama sıcaklığı 2-8 C olmalı ve soğuk zincirde teslim edilmeli 
11. Ürün teslim edildiğinde en az 12 ay miadı olmalı
12. Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır. 
13. Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.
14. Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
GlutaMAX™ Supplement
1. Kimyasal malzemeler % 99,99 analitik saflığa sahip olmalı,
2. Ürün 35050061-100ML koduna eşdeğer olmalıdır
3. Orijinal geri dönüştürülebilir 100 mL şişesi içerisinde, steril ve kullanıma hazır 100X sıvı formunda ve 4.7-6.0 pH aralığında olmalıdır.
4. 0.85 NaCl içerisinde 200 mM L-alanil-L-glutamin dipeptid şeklinde olmalıdır.
5. 440 - 500 mOsm/kg ozmolaritesine sahip olmalıdır.
6. Üretici firma ISO 13485 standardını sağlamalıdır.
7. Ürün, özelliğine uygun olacak transfer şartlarında laboratuvara getirilmelidir.
8. Yüklenici firma teklif ettiği ürünün marka ve modelini teklif mektubu ile birlikte vermek zorundadır.
9. Ürün bedeli yüklenici firmaya ürün laboratuvarda denenip çalıştığı belirlendikten sonra ödenecektir. Çalışmayan ürünler için yüklenici firmaya herhangi bir ödeme yapılmayacak ve yüklenici firma en geç 5 iş günü içerisinde ürünü aynı marka ve model ile değiştirecektir. 
10. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl sonrasını gösterir olmalıdır.

FETAL BOVİNE SERUM Advanced 
1. Ürünün ambalaj miktarı 500ml olmalıdır.
2. USA orijin sertifikalı olmalıdır. 
3. pH Aralığı 6,8-8,2 olmalıdır.
4. Osmalite: 240-340 mOsm/1kg olmalıdır.
5. Sterilliği ve hücre kültüründe kullanılabileceği test edilmiş olmalıdır.
6. Total protein 3,0 – 4,5 g/dl olmalıdır.
7. Albumin, hemoglobin rapor edilmiş olmalıdır.
8. Exosome depleted özellikte olmalıdır.
9. Mycoplasma testleri yapılmış ve tespit edilememiş olmalıdır.
10. Sadece araştırma amaçlı kullanılmalıdır.
11. Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.
12. Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.
13. -20C’de saklanmalıdır.
14. Ürün soğuk zincir şartlarında teslim edilmelidir.
15. Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir.
16. Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir
17. Değişim taahhütnamesi vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

PENİCİLLİN-STREPTOMYCİN (100x)
1.100 ml ambalajında teslim edilmelidir.
2.Hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.
3.Steril olmalıdır.
4.100x konsantrasyonunda olmalıdır.
5.Bileşenlerin konsantrasyonu Penicilin G Sodium 107 units/l, streptomycin sulfat 10000 mg/l, NaCl 9000 mg/l olmalıdır.
6.Soğuk zincir koşullarında transortunun ve teslimatının yapılmış olması gerekmektedir.
7.Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.
8.Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
9.Hatalı gelen ürünleri ilgili firma değiştirmek ve yenisi getirmekle yükümlü olmalıdır.
10.Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
11.Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

25CM2 , 50 ML Hücre kültürü FLASK 
1. Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.
2. 25 cm2 olmalıdır.
3. Ürünler 100er adetlik paketler halinde teslim edilmelidir.
4. Ventilasyon kapaklı olmalıdır. 
5. Kapağında filtre olmalıdır ve PE özelliğinde olmalıdır.
6. Steril olmalıdır.
7. flask kapağı vidalı olarak kapanmalıdır.
8. Non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic olmalıdır.
9. Flask boynu kontaminasyonu önleyecek şekilde açılı olmalıdır.
10. Polistiren olmalıdır.
11. Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
12. Ürünler 1 hafta içinde teslim edilmelidir.
24 WELL Hücre Kültür PLATE, DNA RNA 
1. Hücre kültüründe kullanılacaktır.
2. Kaliteli polimer malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. 100 adet olarak teslim edilmelidir.
4. Steril dnase rnase free özellikte olmalıdır.
5. Gama ışınlama yöntemiyle sterilize edilmelidir.
6. Çapraz kontaminasyon riskini azaltacak şekilde dizayn edilmelidir.
7. Optik olarak transparan ve homojen yüzeyi ile mikroskop altında incelemeyi kolaylaştırmalıdır.
8. TC işaretli olmalıdır.
9. F-bottom özellikte olmalıdır.
10. Tek tek paketlenmiş olmalıdır.
11. Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
12. Ürünler 3 iş günü içinde teslim edilmelidir.
13. Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

6 Gözlü Hücre Kültür plate 

1. Hücre kültüründe kullanılacaktır.
1. Kaliteli polimer malzemeden yapılmış olmalıdır.
1. 100 adet olarak teslim edilmelidir.
1. Steril dnase rnase free özellikte olmalıdır.
1. Gama ışınlama yöntemiyle sterilize edilmelidir.
1. Çapraz kontaminasyon riskini azaltacak şekilde dizayn edilmelidir.
1. Optik olarak transparan ve homojen yüzeyi ile mikroskop altında incelemeyi kolaylaştırmalıdır.
1. TC işaretli olmalıdır.
1. F-bottom özellikte olmalıdır.
1. Tek tek paketlenmiş olmalıdır.
1. Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
1. Ürünler 3 iş günü içinde teslim edilmelidir.
1. Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

96 Gözlü Hücre Kültür plate

1. Hücre kültüründe kullanılacaktır.
2. Kaliteli polimer malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. 100 adet olarak teslim edilmelidir.
4. Steril dnase rnase free özellikte olmalıdır.
5. Gama ışınlama yöntemiyle sterilize edilmelidir.
6. Çapraz kontaminasyon riskini azaltacak şekilde dizayn edilmelidir.
7. Optik olarak transparan ve homojen yüzeyi ile mikroskop altında incelemeyi kolaylaştırmalıdır.
8. TC işaretli olmalıdır.
9. F-bottom özellikte olmalıdır.
10. Tek tek paketlenmiş olmalıdır.
11. Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
12. Ürünler 3 iş günü içinde teslim edilmelidir.
13. Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

0.1 mL 96 WELL PCR Plate
1. 0.1ml olmalıdır. 
2. Beyaz renkli olmalıdır.
3. Dnase ve rnase free olmalıdır.
4. BioRad (plates), ABI (plates) markaları veya eşdeğer bir ürün olmalıdır.
5. PCR için yüksek kaliteli olmalıdır.
6. 10 adet teslim edilmelidir.
7. Nükleazların yanı sıra insan genomik DNA'sı ve endotoksin içermemelidir.
8. Eteksiz olmalıdır.
9. Tek tek steril paketli şekilde olmalıdır.
10. Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir.
11. Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.
12. Kargo ile teslimatlar Kabul edilmeyecektir. Ürünler elden teslim edilecektir
13. Ürünler 3 gün içerisinde teslim edilmelidir.
14. Ürünün çalışmaması/bozuk olması durumunda firma yenisi ile değiştirmeyi garanti etmelidir.

PCR Optical SeaL
1. Real time pcr (qPCR) çalışmaları için uygun olmalıdır.
1. Paketinde 10 adet teslim edilmelidir.
1. Optik özellikte olmalıdır.
1. 0,1 ml qPCR 96-well plate için uyumlu olmalıdır.
1. Güçlü basınca duyarlı olmalıdır.
1. Buharlaşmayı engelleyen özellikte olmalıdır.
1. Kolayca yapışabilir özellikte olmalı ve yapışma sonrası kendiliğinden ayrılmamalıdır.
1. Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 120 ℃ olmalıdır.
1. Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir.
1. Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir.
1. Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir, ürünler elden teslim edilmelidir.
10UL Low Retention Filter Tips , 96 tips / Rack sterile
1. Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.
2. Filtreli ve kısa olmalıdır.
3. Bir rackta 96 uç olmalıdır.
4. Ürün 96x10 rack olacak şekilde teslim edilmelidir.
5. 10 ul hacim aralığında olmalıdır.
6. Otoklavlanabilir olmalıdır.
7. Ürün ile birlikte 10 ul’lik pipet verilmelidir.
8. Steril, Dnase/Rnase Free olmalıdır.
9. Universal olmalıdır, farklı markadaki pipetler ile uyum sağlamalıdır.
10. ISO, CE Sertifikaları bulunmalıdır.
11. Özel tasarımı ile sıvı kaybını en aza indirmelidir (Low Retention). Bu da evrakla belgelendirilmelidir.
12. Laboratuvarda daha önce denenmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.
13. Ürünler 1 hafta içinde teslim edilmelidir.
14. Firma ürünlerin çalışılması için teknik destek sağlamalıdır.
15. Ürünün çalışmaması durumunda yenisi ile değiştirmelidir. 
16. Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.


1-100uL Yellow Filter Tips , 96 tips / Rack  non-pyrogenic
1. Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.
2. Filtreli ve kısa olmalıdır.
3. Bir rackta 96 uç olmalıdır.
4. Ürün 96x8 olacak şekilde teslim edilmelidir.
5. 100 ul hacim aralığında olmalıdır.
6. Otoklavlanabilir olmalıdır.
7. Ürün ile birlikte 100 ul’lik pipet verilmelidir.
8. Steril, Dnase/Rnase Free olmalıdır.
9. Universal olmalıdır, farklı markadaki pipetler ile uyum sağlamalıdır.
10. ISO, CE Sertifikaları bulunmalıdır.
11. Özel tasarımı ile sıvı kaybını en aza indirmelidir (Low Retention). Bu da evrakla belgelendirilmelidir.
12. Laboratuvarda daha önce denenmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.
13. Ürünler 1 hafta içinde teslim edilmelidir.
14. Firma ürünlerin çalışılması için teknik destek sağlamalıdır.
15. Ürünün çalışmaması durumunda yenisi ile değiştirmelidir. 
16. Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

1-1000uL Blue Filter  Tips ,100 tips  Rack  non-pyrogenic
1. Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.
2. Filtreli ve kısa olmalıdır.
3. Bir rackta 100 uç olmalıdır.
4. Ürün 1000x8 olacak şekilde teslim edilmelidir.
5. 1000 ul hacim aralığında olmalıdır.
6. Otoklavlanabilir olmalıdır.
7. Ürün ile birlikte 1000 ul’lik pipet verilmelidir.
8. Steril, Dnase/Rnase Free olmalıdır.
9. Universal olmalıdır, farklı markadaki pipetler ile uyum sağlamalıdır.
10. ISO, CE Sertifikaları bulunmalıdır.
11. Özel tasarımı ile sıvı kaybını en aza indirmelidir (Low Retention). Bu da evrakla belgelendirilmelidir.
12. Laboratuvarda daha önce denenmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.
13. Ürünler 1 hafta içinde teslim edilmelidir.
14. Firma ürünlerin çalışılması için teknik destek sağlamalıdır.
15. Ürünün çalışmaması durumunda yenisi ile değiştirmelidir. 
16. Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

CRYO Tüp 2.0ml, dışdan vida kapaklı
1. 2 ml hacminde olmalıdır.
2. 1 pakette 20 adet olmalıdır.
3. Medikalde kullanılan polipropilenden yapılmış olmalıdır. 
4. Otoklavlanabilir olmalıdır.
5. Dondur çöz işlemlerinde kullanılabilmedir.
6. Universal olarak santrifüj rotorlarına uygun olmalıdır.
7. Gamma radyasyonu ile steril edilmiş olmalıdır.
8. DNaz, RNaz ve endotoksin içermemelidir.
9. Dıştan vida kapaklı olmalıdır.
10. Tüpün alt kısmı yuvarlak dip olmalıdır ve kendi kendine ayakta durabilmelidir.
11. Farklı sıcaklıklara ve −196 °C ye kadar dayanıklı olmalıdır. Aksi takdirde ürün kabul edilemez.
12. Ürünler 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.
13. Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

15ML FALKON TÜP, steril 
1.	Tüpler, güçlü, medikal dereceli polipropilen yapılmalıdır.
2.	Gama ışınlama yöntemiyle sterilize edilmelidir.
3.	15ml konik tüp olmalıdır.
4.	Bir pakette 500 adet teslim edilmelidir.
5.	Çalışma sıcaklığı: -20°C ‘den 121°C’ye kadar olmalıdır.
6.	8400 rcf’e kadar dayanabilmelidir.
7.	Kolay açılır-kapanır şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
8.	Düz kapağı ile üzerine yazı yazılmasını kolaylaştırmalıdır.
9.	Şeffaf duvarı ile numunenin görüntülenmesine izin vermelidir.
10.	Konik tasarımı çoğu santrifüj tüpüne ve rack’a uymalıdır.
11.	1ml’lik artışlar ile hacimler belirtilmelidir.
12.	Üzerinde beyaz yazma alanı bulunmalıdır.
13.	Tüp IATA Emniyet Standartlarına uygun sızdırmaz kapaklar ile kaplı olmalıdır.
14.	Laboratuvarda denenmesi için 50 adet numune bırakılmalıdır. Numune temin etmeyen firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
15.	Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
16.	Ürünler 3 iş günü içinde teslim edilmelidir.
50ML FALKON TÜP,steril 
1.	Tüpler, güçlü, medikal dereceli polipropilen yapılmalıdır.
2.	Gama ışınlama yöntemiyle sterilize edilmelidir.
3.	50ml konik tüp olmalıdır.
4.	Paketlerde 500 adetlik olmalıdır.
5.	Çalışma sıcaklığı: -20°C ‘den 121°C’ye kadar olmalıdır.
6.	8400 rcf’e kadar dayanabilmelidir.
7.	Kolay açılır-kapanır şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
8.	Düz kapağı ile üzerine yazı yazılmasını kolaylaştırmalıdır.
9.	Şeffaf duvarı ile numunenin görüntülenmesine izin vermelidir.
10.	Konik tasarımı çoğu santrifüj tüpüne ve rack’a uymalıdır.
11.	1ml’lik artışlar ile hacimler belirtilmelidir.
12.	Üzerinde beyaz yazma alanı bulunmalıdır.
13.	Tüp IATA Emniyet Standartlarına uygun sızdırmaz kapaklar ile kaplı olmalıdır.
14.	Laboratuvarda denenmesi için 50 adet numune bırakılmalıdır. Numune temin etmeyen firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
15.	Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

MTT 

1. Ürün toz formda toplamda 1 gr olarak teslim edilmelidir.
2. HPLC saflıkta olmalıdır.
3. Ürün H₂O da çözünmeye uygun olmalıdır.
4. Ürün araştırma amaçlı olmalıdır.
5. Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. 
6. Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
7. Hatalı gelen ürünleri ilgili firma değiştirmek ve yenisi getirmekle yükümlü olmalıdır.
8. Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.
9. Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir.
10. Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain 200uL
1. Ürün V35003 katalog kodlu veya muadili olmalıdır.
2.DMSO’da çözünebilmelidir.
3.Orijinal 200 uL şişesi içerisinde, steril ve kullanıma hazır 5mM sıvı formunda ve 200 reaksiyona yeterli olmalıdır. 
4. Hücre döngüsü analizlerinde hem canlı hücreler hem de sabit hücreler için işe yaradığı, aynı zamanda memeli hematopoietik dokularındaki kök hücre yan popülasyonlarını ve erken progenitörleri tanımlamalıdır.
6.Üretici firma ISO 13485 standardını sağlamalıdır.
7.Ürün, özelliğine uygun olacak transfer şartlarında laboratuvara getirilmelidir.

Verapamil hydrochloride 
1. ≥99% (titration), powder olmalıdır.
2. HY-A0064 veya muadili olmalıdır.
3. En az % 98 saflıkta olmalıdır
4. Orijinal ambalajında olmalıdır.
5. Üzerinde lot numarası bulundurmalıdır.
6. Ambalajında 1 gr olmalıdır.

Bortezomib 
1. CAS No:179324-69-7 olmalıdır.
2. ≥98% (LC/MS) saflıkta olmalıdır.
3. 5MG ambalajında olmalıdır.
4. -20C’de saklanmalıdır.
5. Saklama koşullarına uygun, elden teslim edilmelidir.
6. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
7. Ürün serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır.

DİMETHYL SULFOXİDE 
1. 100ml ambalajlarda olmalıdır.
2. Sıvı formda olmalıdır.
3. Yoğunluk 1.10 g/mL (lit.) olmalıdır.
4. Buhar yoğunluğu 2,7 (havaya karşı) olmalıdır.
5. Buhar basıncı 0,42 mmHg (20° C) olmalıdır.
6. Çözünürlük 1000 g/L olmalıdır. 
7. Ürünler 1 hafta içinde teslim edilmelidir.
8. Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
Trizol RNA isolation Reagent  
1.	100 ml ambalajında olmalıdır.
2.	Ticari ismi mutlaka trizol olmalıdır. Benzeri muadilleri kabul edilmeyecektir.
3.	RNA DNA protein izolasyonlarında kullanılamaya uygun olmalıdır.
4.	Ürünler elden teslim edilmelidir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
5.	Teslimat 1 hafta içerisinde yapılmalıdır.
6.	Yetkili satıcılık belgesi sunulmalıdır.

2 x qPCR SYBR GREEN MASTERMİX, w/o ROX
1. Ürün 1pg (cDNA) kadar düşük iz miktarı için yüksek hassasiyet göstermelidir.
2. 5ml lik ambalajlarda, ROX suz olmalıdır.
3. Sadece araştırma amaçlı kullanılmalıdır, Diagnostik ve terapötik prosedürler için kullanıma uygun olmamalıdır.
4. Master mix; yüksek kaliteli antikor bağlı hot start PCR enzyme ile, PCR verimliliği, dinamik aralığı, hassasiyeti, spesifikliğinden ödün vermeden güçlü ve hızlı bir amplifikasyon aralığına sahip olmaktadır.
5. master mix; spesifik olmayan amplifikasyonlarını ve primer dimer oluşumlarını en aza indirmeye çalışan bir mühendislik ile tasarlanmış olmalıdır.
6. master mix SYBR I floresans boya kullanan, kullanıma hazır Real Time master mix olarak, 2X konsantrasyonda bulunmalıdır.
7. SYBR Green master mix; -20C’de muhafaza edildiğinde 12 ay enzim aktivitesi stabilliğini koruyabilmelidir.
8. Kullanılan cihaza uygun olarak; ROX içermeyen, düşük ROX, yüksek ROX gibi seçenekleri bulunmalıdır. Gerekirse bu ürünler arasında değişim yapılabilmelidir.
9. Teklif sunacak olan firmalar yetkili satıcılık belgesini sunmalıdırlar. Üreticiden direk olarak alınmış yetki belgesi kabul edilecektir.
10. Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
11. Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

 cDNA Synthesis KİT with RNase inh
1. Kit; mRNA, miRNA veya total RNA’dan cDNA sentezi yapabilmelidir.
1. Strip ile one step kullanıma hazır olarak ve 250 testlik ambalajda teslim edilmelidir.
1. Ek bir malzemeye gerek olmaksızın kitin içeriğinde reaksiyon için tüm bileşenler olmalıdır.
1. Kit bileşenleri; Reverse Transcriptase (200 U/µl) 10X RTase reaction buffer 0,1 M DTT, 10 mM dNTPs mix, RNase Inhibitor (40 U/µl), Oligo (dT)20 (50 µM) Random hexamer (50 ng/µl) Nuclease free water olmalıdır.
1. Son derece hassas ve verimli olmalı, 1pg dan 2µg’ a kadar RNA nın cDNA’ya çevrilmesine olanak sağlamalı ve 13kb kadar doğru bir şekilde sentezlemelidir.
1. İçerisinden çıkan Oligo (dT)20 ve Random hexamer ile çalışabileceği gibi gen spesifik primerlerle çalışmaya uygun dizayn edilmiş olması gerekir.
1. İçerdiği enzim; artmış sıcaklık stabilitesi ve azalmış RNase H aktivitesini kullanan bir mühendislik ile üretilmiş M-MLV Revers Transkriptaz olmalıdır.
1. Enzim, çift ipliği 65 °C’ye kadar stabil olarak korumalıdır.
1. -20°C’de 1 yıl saklanabilmelidir.
1. Ürün özelliklerinde farklı oranlarda dilüte edilmiş RNA’nın cDNA sentezi sonucunda ki jel görüntüsü bulunmalıdır.
1. Teklif veren firma teslimatta ürünler ile bir çalışma yapmalı ve ürünler uygunluk verilirse teslim alınmalıdır. 
1. Ters transkriptaz yöntemine uygun olmalıdır.
1. Alt uygulaması Gerçek Zamanlı Kantitatif PCR (qPCR) ve Ters Transkriptaz PCR (RT-PCR) şeklinde olmalıdır.
1. Reaksiyon formatı bileşenlerin ayrılması şeklinde olmalıdır.
1. RNA ölçümüne uygun olmalıdır.
1. Kit aynı cDNA örneğinden olgun ve prekursör miRNA’ların analizinin yapılabilmesine olanak sağlamalıdır.
1. Kit aynı cDNA örneğinden miRNA ve mRNA analizinin yapılabilmesine olanak sağlamalıdır.
1. Kit tek basamakta cDNA sentezine olanak sağlamalıdır.
1. Kit içeriğinde hem olgun miRNA’ların hem de tüm RNA’ların cDNA’ya dönüşümüne olanak sağlayan 2 farklı buffer bulunmalıdır.
1. Kit, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedir.
1. Yetkili satıcılık belgesi sunulmalıdır.
1. Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
1. Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.
3 ML PASTÖR PİPETİ 
1. Pipet hacmi 3 ml olmalıdır.
2. Paketinde 100 adet olmalıdır.
3. Steril olmalıdır.
4. Kaliteli plastik maddeden üretilmiş olmalıdır.
5. Ürünler 1 hafta içinde teslim edilmelidir.
6. Ürünün çalışmaması durumunda yenisi ile değiştirmelidir. 
7. Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

