Genel Hükümler
1. Ürünler laboratuvar koşullarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Malzemelerin tamamı için laboratuvardan alımdan önce uygun alınmalıdır.
3. Şartnameye uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır. 
4. Teklif veren firmalar alımdan önce ürünlerin tamamı için 1 (adet-paket) numune bırakmalıdır.
5. Alım kısmi teklife kapalıdır.
6. Ürünler kargo ile gönderimi kabul edilmeyecektir. Firma yetkisi tarafından teslim edilmelidir.
7. Ürünler en geç 15 gün içinde kullanıcıya teslim edilmelidir.

INS-1 832/3 Hücre Hattı (INS-1 832/3 Rat Insulinoma Hücre Hattı)
1. Hücre hattı sıçan insülinoma hücre dizisine ait olmalıdır.
2. INS-1 832/3 sıçan insülinoma hücre dizisi, insülin salgılanmasının düzenlenmesi ve pankreas adacığı beta hücresi fonksiyon çalışmaları için uygun olmalıdır.
3. Tek vialde 1X10⁶ hücre içermelidir.
4. Hücre kültür çalışması için gerekli hücre hattı ile aynı marka mediumlar ile birlikte verilmelidir.
5. Saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir. Koşullara uygun teslim edilmeyen ürünün yenisi ile değişimi taahhüt edilmelidir.
6. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler elden teslim edilmelidir.

LB Agar Teknik Şartnamesi (LB Agar, 500g)
1. pH 6.8-7.2(2% solution)
2. Ürün miktarı 500 gr olmalıdır.
3. İçeriği Bakteriyolojik agar 15 g/L, Sodyum klorür 10 g/L, Tripton 5 g/L ve Maya özü 10 g/L olmalıdır.
4. Kutunun üzerinde besiyerinin adı, lot numarası, son kullanma tarihi, içeriği ve hazırlanışı yazılı olmalıdır.
5. 121°C’de 15 dakika otoklavlanabilir olmalıdır.
6. Besiyeri teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık raf ömrüne sahip olmalıdır

LB Broth Teknik Şartnamesi (LB Broth, 500g)
1. pH 6.8-7.2(2% solution)
2. Ürün miktarı 500 gr olmalıdır.
3. İçeriği Sodyum klorür 10 g/L, Tripton 5 g/L ve Maya özü 10 g/L olmalıdır.
4. Kutunun üzerinde besiyerinin adı, lot numarası, son kullanma tarihi, içeriği ve hazırlanışı yazılı olmalıdır.
5. 121°C’de 15 dakika otoklavlanabilir olmalıdır.
6. Besiyeri teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık raf ömrüne sahip olmalıdır.

Ampicilin Sodium Salt (Ampicillin sodium salt, 5g)
1. Yüksek saflıkta olmalıdır.
2. 5 g’lık ambalajda teslim edilmelidir.
3. Bakteriyel endotoksin oranı 0,1EU/mg’dan az olmalıdır.
4. +4 C’de saklanmalı ve teslim edilmelidir. 
5. CAS numarası 69-52-3 olmalıdır.
6. Molekül ağırlı 371,39 olmalıdır.

Plasmid Midiprep izolasyon Kiti (Plasmid İzolasyon kiti)
1. Yüksek kaliteli plasmid DNA’sından 30 µg ürün elde edilmelidir.
1. Kit prosedürü15 dakikadan uzun sürmemelidir.
1. Kit İçeriği aşağıdaki gibi olmalıdır
	

	PD1 Tamponu
	90 ml
	

	PD2 Tamponu
	90 ml
	

	PD3 Tamponu
	120ml
	

	Yıkama Tamponu
	48 ml
	

	Elüsyon Tamponu
	30 mi
	

	RNaz A
	9 mg
	

	DNA Döndürme Kolonu
	300 adet
	



1. Fenol kloroform ekstraksiyonu veya alkol presipitasyonuna ihtiyaç duyulmamalıdır.
1. İşlem bitiminde elde edilen DNA PCR, in vitro transkripsiyon, transformasyon ve enzimle kesim işlemleri gibi moleküler biyolojik prosedürlerde hemen kullanıma hazır olmalıdır.
1. 1 kutuda 300 prep olmalıdır.

Flp-In™ Complete System Teknik Şartname (Flp-In Complete System K6001001)
1. Ürün ilgilenilen genin belirli bir genomik konumda memeli hücrelerine entegrasyonunu ve
ekspresyonunu sağlamalıdır.
2. Ürün transfeksiyon prensibi ile çalışmalıdır.
3. Promoteri CMV olmalıdır.
4. Seçim ajanı (Ökaryotik) Zeocin™ ve Higromisin olmalıdır.
5. Klonlama Yöntemi Restriksiyon Enzimi/MCS olmalıdır.
6. Vektör pFRT olmalıdır.
7. Kararlı Hücre Hattı Geliştirme, Hedefli Entegrasyon uygulamalarında kullanılmalıdır.

Hygromycin B (Hygromycin B)

1. Hygromycin B steril ve filtre edilmiş olmalıdır. 
2. 250 mg ambalajda teslim edilmelidir.
3. +2 °C ile+8 °C arasında saklanmalıdır. 
4. Ürün en geç 2024 yılı içerisinde üretilmiş olmalıdır. 

Lipofectamine 3000 Teknik Şartnamesi (Transfeksiyon ajanı, 1.5ml)
1. Moleküler biyoloji seviyesi olmalıdır.
2. HEK 293, HeLa, LNCaP, HepG2, ve A549 hücrelerinde yüksek transfeksiyon etkinliği göstermelidir.
3. Primer hücre hatlarında kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
4. Orijinal ambalajı içerisinde yeterli yardımcı kimyasalı ile beraber eksiksiz olarak bulunmalıdır.
5. Bir viali 1500 mikrolitre ürün içerecek biçimde sağlanmalıdır.
6. Ürün, özelliğine uygun olacak transfer şartlarında laboratuvara getirilmelidir. Kargo kabul edilmeyecektir.
7. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl sonrasını gösterir olmalıdır.

75 cm2 Cell Culture Flask (T75 Flask (Filtreli) (100 adet/paket ))

1. 5'li paketler şeklinde toplam 100 adet olmalıdır
2. 75 cm2  ve polystyrene kaplı olmalıdır.
3. Flasklar üzerinde çizik olmamalıdır.
4. Vidalı kapaklı ve kapaklar filtreli olmalıdır.
5. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 yıl olmalıdır.
6. Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.
7. Flasklar steril olmalıdır, kullanmadan önce ön hazırlık gerektirmemelidir.
8. Gamma sterilizasyon ile steril edilmiş olmaldır.
9. Flasklar mikroskop altına konulduğunda alınan görüntü net olmalıdır, kaliteli ve şeffaf plastikten olmalıdır.

25 cm2 Cell CultureFlask (T25 Flask (Filtreli) (200 adet/paket ))

10. 10'lu paketler şeklinde toplam 200 adet olmalıdır
11. 25 cm2  ve polystyrene kaplı olmalıdır.
12. Flasklar üzerinde çizik olmamalıdır.
13. Vidalı kapaklı ve kapaklar filtreli olmalıdır.
14. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 yıl olmalıdır.
15. Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.
16. Flasklar steril olmalıdır, kullanmadan önce ön hazırlık gerektirmemelidir.
17. Gamma sterilizasyon ile steril edilmiş olmaldır.
18. Flasklar mikroskop altına konulduğunda alınan görüntü net olmalıdır, kaliteli ve şeffaf plastikten olmalıdır.

1 ml Serolojik Pipet (1 ml serolojik pipet (500 adet/paket))

1. Özellikle hücre kültürü ve benzer çalışmalarda kullanılmak üzere optik şeffaflığı garanti eden özel karışımlı polystyrenden üretilir olmalıdır.
2. Ürün 1 ml pipetleme çalışmalarına uygun olmalıdır. 
3. Ürün steril temiz sahada otomatik makinalar ile el değmeden üretilmiş ve gama ışınları ile steril edilmiş olmalıdır.
4. Pakedinde 500 adet bulunmalıdır.
5. Ürün STERİL olmalıdır.
6. Pipet uçları her seferinde aynı hacimde sıvı transferi sağlar olmalıdır. Pipet tüm pipet pompaları ve puarlarına tam uyum gösterir olmalıdır.
7. Pipet sapının üstünde pipet hacmini gösteren renk halkaları bulunmalıdır. Pipet üst sapında yer alan filtre pipet içini dış etkilerden ve çapraz kontaminasyondan korumalıdır.
8. Pipet yan yüzeyine basılı olan hacim göstergesi yükselen ve azalan sıvı hacimlerinin net ve keskin okunmasını sağlamalıdır.
9. İç tasarımları kullanıldıktan sonra hücrelerin pipet iç duvarında tutulmalarına veya topaklanmalarına izin vermemelidir.
10. Ürün çalışmanın gerçekleştirileceği laboratuarda ilk kez kullanılıyor ise numune verilmelidir.

5 ml Serolojik Pipet (5 ml serolojik pipet ( 200 adet/paket ))

1. Özellikle hücre kültürü ve benzer çalışmalarda kullanılmak üzere optik şeffaflığı garanti eden özel karışımlı polystyrenden üretilir olmalıdır.
2. Ürün 5 ml pipetleme çalışmalarına uygun olmalıdır. 
3. Ürün steril temiz sahada otomatik makinalar ile el değmeden üretilmiş ve gama ışınları ile steril edilmiş olmalıdır.
4. Pakedinde 200 adet bulunmalıdır.
5. Ürün STERİL olmalıdır.
6. Pipet uçları her seferinde aynı hacimde sıvı transferi sağlar olmalıdır. Pipet tüm pipet pompaları ve puarlarına tam uyum gösterir olmalıdır.
7. Pipet sapının üstünde pipet hacmini gösteren renk halkaları bulunmalıdır. Pipet üst sapında yer alan filtre pipet içini dış etkilerden ve çapraz kontaminasyondan korumalıdır.
8. Pipet yan yüzeyine basılı olan hacim göstergesi yükselen ve azalan sıvı hacimlerinin net ve keskin okunmasını sağlamalıdır.
9. İç tasarımları kullanıldıktan sonra hücrelerin pipet iç duvarında tutulmalarına veya topaklanmalarına izin vermemelidir.
10. Ürün çalışmanın gerçekleştirileceği laboratuarda ilk kez kullanılıyor ise numune verilmelidir.

10 ml Serolojik Pipet (10 ml serolojik pipet ( 200 adet/paket))

1. Özellikle hücre kültürü ve benzer çalışmalarda kullanılmak üzere optik şeffaflığı garanti eden özel karışımlı polystyrenden üretilir olmalıdır.
2. Ürün 10 ml pipetleme çalışmalarına uygun olmalıdır. 
3. Ürün steril temiz sahada otomatik makinalar ile el değmeden üretilmiş ve gama ışınları ile steril edilmiş olmalıdır.
4. Pakedinde 200 adet bulunmalıdır.
5. Ürün STERİL olmalıdır.
6. Pipet uçları her seferinde aynı hacimde sıvı transferi sağlar olmalıdır. Pipet tüm pipet pompaları ve puarlarına tam uyum gösterir olmalıdır.
7. Pipet sapının üstünde pipet hacmini gösteren renk halkaları bulunmalıdır. Pipet üst sapında yer alan filtre pipet içini dış etkilerden ve çapraz kontaminasyondan korumalıdır.
8. Pipet yan yüzeyine basılı olan hacim göstergesi yükselen ve azalan sıvı hacimlerinin net ve keskin okunmasını sağlamalıdır.
9. İç tasarımları kullanıldıktan sonra hücrelerin pipet iç duvarında tutulmalarına veya topaklanmalarına izin vermemelidir.
10. Ürün çalışmanın gerçekleştirileceği laboratuarda ilk kez kullanılıyor ise numune verilmelidir.


10 μl’lik Filtreli Pipet Ucu Teknik Şartnamesi (0.1-10 ul filtreli pipet ucu (1000 adet/paket))
1. Steril, Filtreli, pirojensiz ve Gilson, Eppendorfmikropipetleri için uygun olmalıdır.
2. Pipetleme hacmi 0.1-10 μL olmalıdır. Uzun tipte olmalıdır.
3. Pipet ucunun üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır.
4. Pipet uçları 12x96 lık raklarda olmalıdır.
5. Aktarılan sıvıyı eksiksiz transfer edebilmelidir.
6. Pipet uçları saydam olmalıdır. Low retention özelliğine sahip olmalıdır.
7. US FDA 21 CFR onaylı olmalıdır.
8. Ürünler ISO 11137 SAL 10-6'ya göre onaylı olmalıdır.
9. Sarflar orijinal ambalajında kutulanmış verilmelidir.
10. Pipet uçları ile birlikte aynı marka yedek 3 adet boş uç kutusu verilmelidir.
11. Mikro pipetin uç kısmına iyice oturmalıdır.

100 μl’lik Filtreli Pipet Ucu Teknik Şartnamesi (10-100 ul pipet ucu (1000 adet/paket))
1. Steril, Filtreli, pirojensiz ve Gilson, Eppendorfmikropipetleri için uygun olmalıdır.
2. Pipetleme hacmi 10-100 μL olmalıdır. Uzun tipte olmalıdır.
3. Pipet ucunun üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır.
4. Pipet uçları 12x96 lık raklarda olmalıdır.
5. Aktarılan sıvıyı eksiksiz transfer edebilmelidir.
6. Pipet uçları saydam olmalıdır. Low retention özelliğine sahip olmalıdır.
7. US FDA 21 CFR onaylı olmalıdır.
8. Ürünler ISO 11137 SAL 10-6'ya göre onaylı olmalıdır.
9. Sarflar orijinal ambalajında kutulanmış verilmelidir.
10. Pipet uçları ile birlikte aynı marka yedek 3 adet boş uç kutusu verilmelidir.
11. Mikro pipetin uç kısmına iyice oturmalıdır.

1000 μl’lik Filtreli Pipet Ucu Teknik Şartnamesi (100-1000 ul filtreli pipet ucu ((1000 adet/paket)))
1. Steril, Filtreli, pirojensiz ve Gilson, Eppendorfmikropipetleri için uygun olmalıdır.
2. Pipetleme hacmi 100-1000 μL olmalıdır. Uzun tipte olmalıdır.
3. Pipet ucunun üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır.
4. Pipet uçları 12x96 lık raklarda olmalıdır.
5. Aktarılan sıvıyı eksiksiz transfer edebilmelidir.
6. Pipet uçları saydam olmalıdır. Low retention özelliğine sahip olmalıdır.
7. US FDA 21 CFR onaylı olmalıdır.
8. Ürünler ISO 11137 SAL 10-6'ya göre onaylı olmalıdır.
9. Sarflar orijinal ambalajında kutulanmış verilmelidir.
10. Pipet uçları ile birlikte aynı marka yedek 3 adet boş uç kutusu verilmelidir.
11. Mikro pipetin uç kısmına iyice oturmalıdır.


Opti-MEM™ I Reduced Serum Medium, no phenol red Teknik Şartname (Optimem, 500ml)
1. Hücre tipi primer fibroblast olmalıdır.
2. Sp2, AE-1, CHO, BHK-21 ve HEK hücre hatları ile çalışmaya uygun olmalıdır.
3. İnsan orijinli olmalıdır.
4. 1x konsantrasyonda olmalıdır.
5. Sıvı formda olmalıdır.
6. Steril ve filtre edilmiş olmalıdır.
7. Glutamin içermelidir.
8. Fenol kırmızısı içermemelidir.
9. Ürün hacmi 500 ml olmalıdır.
10. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

β-Mercaptoethanol (B-merkaptoetanol, 250 ml)
1. Ürün en az %99 saflıkta olmalıdır. 
2. Moleküler biyoloji ve hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır. 
3. Ürün ambalajı üzerinde katalog numarası, lot numarası, son kullanma tarihi mutlaka bulunmalıdır. 
4. Ürün orijinal ambalajında 250 ml hacimde olmalıdır. 
5. CAS numarası 60-24-2 olmalıdır. 
6. Ürün orijinal ambalajında 2-8 °C saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

Fetal Bovine Serum (FBS) (Heat Inactivated) teknik şartnamesi (Fetal Bovine Serum FBS Heat İnaktivated 500ml)
1. Isı ile inaktive edilmiş olmalıdır.
2. Hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır.
3. Mycoplasma ve virüs (PI-3, BVDV, BVDV-AB, BHV-I virüsleri) taraması yapılmış olmalıdır.
4. 0.1μm filtreden geçirilmiş olmalıdır
5. -20C’de saklanmalıdır.
6. 500 ml ambalajda olmalıdır.
7. Son kullanma tarihine en az 1 yıl kalmış olmalıdır.
8. Soğuk zincir koşullarına uygun şekilde taşınmalıdır.
9. Ürün çalışmanın gerçekleştirileceği laboratuarda ilk kez kullanılıyor ise numune verilmelidir.

Trypsin EDTA Solution B (0.25%), EDTA(0.05%), with Phenol Red (Trypsin EDTA 100ml)

1. 100 ml ambalajda olmalıdır. 
2. -20 °C de sevk edilmelidir. 
3. Tripsin konsantrasyonu 0.25%, EDTA 0.05% olmalı, 1000 mg/L phenol red içermelidir. 
4. Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır. 
5. Ürün 10X Konsantrasyonda olmalıdır. 
6. Ürün phenol red içermemelidir. 
7. Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır. 
8. Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

Dulbecco`s Phosphate Buffered Saline (DPBS), without Calcium and Magnesium (Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) with calcium and magnesium, 500ml)
1. Kalsiyum ve magnezyum free olmalıdır.
2. 1 X konsantrasyonunda olmalıdır.
3. Orijinal 500 ml’lik ambalajlarda olmalıdır.
4. Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır.
5. Endotoxin için test edilmiş olmalıdır.
6. cGMP şartlarında üretilmiş olmalıdır.
7. Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.
8. En az 1 yıl miatlı olmalıdır.
9. Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

Penicillin-Streptomycin Solution, 10,000 units/ml Penicillin G Sodium Salt (Penicillin-Streptomycin Solution, 100ml)

1. 10000 unite/ml penisilin, 10 mg/ml streptomisin içermelidir. 
2. 100 ml ambalajda olmalıdır. 
3. -20 °C de sevk edilmelidir. 
4. En az 1 yıl miatlı olmalıdır. 
5. Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır. 
6. Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır. 
7. Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır. 

Flow Tüpü (FLOW TÜP (100 adet/paket))
1. Flow sitometri yönteminde kullanmak için uygun olmalıdır.
2. Yuvarlak tabanlı ve geçme kapak olmalıdır.
3. Polistiren malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Paketinde 100 adet olmalıdır.
5. Steril, pirojenlik özelliği 0,1 EU/mL'den düşük düzeyde test edilmiş olmalıdır.
6. Tüp, 12 mm çapında ve 75 mm uzunluğunda olmalıdır.

FACS Flow Sheath Fluid (FACSFlowTM Sheath Fluid)

1. BD facs canto flow cytometry cihazında kullanılabilir olmalı
2. En az 30 litre olmalı
3. Steril ve kutu içerisinde olmalı
4. Ürün araştırmacının istediği adrese elden teslim edilmeli. Kargo ile ürün kabul edilmeyecektir.
5. Araştırmacının ürünün çalışmadığını firmanın mail adresine yazılı olarak bildirdiği tarihten itibaren 2 hafta içinde yenisiyle değiştirileceği taahhüt edilmelidir.

Annexin V- PE Apoptosis Detection Kits Teknik Şartnamesi (Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit)
1. Ürün 100 test ambalajına sahip olmalıdır.
1. Ürün apoptoz deteksiyon kiti olmalıdır.
1. Florometri çalışmalarına uygun olmalıdır.
1. Ürünün eksitasyon ve emisyon değerleri 495;565/575olmalıdır.
1. Ürün akış sitometre cihazları ile kullanılabilir olmalıdır.
1. Ürünün konjugatı PE olmalıdır.
1. Ürünün içeriğinde Annexin V-PE Reagent 500 ul, Annexin V Binding Buffer(10×) 11 ml ve 7-AAD Reagent (100μg/mL) 500 ul bulunmalıdır.
1. Üzerinde belirtilen saklama ve nakil ısısına uygun olarak taşınmalı ve aynı şekilde teslim edilmelidir. Aksi takdirde ürün kabul edilmeyecektir.
1. Ürün +4 C’de taşınmalıdır.
1. Deney aşamasında üründe herhangi bir sorun yaşanırsa iade alınmalıdır veya yenisiyle değiştirilmelidir.
1. Teknik şartname şartlarını sağlamayan ürün teslim alınmayacaktır.
D-(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE (D-(+)-Glucose, 1kg)
1. Ph. Eur., BP, Ph Franç., 7.0-9.5% water (Karl Fischer) analitik spesifikasyonunu karşılamalıdır 
2. İçeriği 97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC) özellikte olmalıdır. 
3. 1 kg lık orijinal ambalajda teslim edilmelidir 
4. Ürün bozuk geldiğinde ücretsiz yenisi ile değiştirilmelidir.

HEPES Buffer Solution 1M (HEPES, 100mlc)
1. 100ml ambalajda olmalıdır.
1. 1M olmalıdır.
1. 1 litresinde 238.3g hepes içermelidir.
1. pH 7,6 olmalıdır.
1. Oda koşullarında saklanmalıdır.
1. Steril ve sıvı formda olmalıdır.
1. Ürünlerin kullanıcı tarafında uygunluğu alınmalıdır.
Krebs-Ringer Bicarbonate Buffer (Krebs-Ringer Bicarbonate Buffer, 1ml)
1. 1 ml ambalajda teslim edilmelidir
2. Malzeme en geç 4 hafta içinde teslim edilmelidir. Geç teslim edilen malzemeler kabul edilmeyecektir.
3. Son kullanım tarihleri 2 seneden az olan ürünlerin gönderilmesi durumunda ürün teslim alınmayacaktır.
4. Hücre kültürüne uygun steril olmalıdır. 
5. İçeriğinde 1400 mg/L D-glukoz, 1370 mg/L Sodyum bikarbonat, 370 mg/L kalsiyum karbonat ve 470 mg/L magnezyum klorür heksahidrat içermelidir.
6. Fenol kırmızı içermemelidir.
7. 1X konsantrasyonunda olmalıdır.
8. Raf ömrü en az 36 ay olmalıdır.

PRİMER TEKNİK ŞARTNAMESİ (Nükleotid Sentezi, 100nmol, HPLC, 500 baz)

1. Primerlerin sentezlenmesi 100 nmol olarak yapılmalıdır.
2. Primerlerin saflaştırılması (purifikasyon)  HPLC prufiye de olmalıdır.
3. Primerlerin teslimatı liyofilize edilmiş durumda 2 ml’lik tüplerde teslim edilmelidir.
4. Primerlerin kalite kontrolu yapılmış olarak teslim edilmelidir. 
5. Üretilmiş primerlerin kırılganlık olasılığı olmamalıdır. 
6. Primerler toplamda 500 baz olarak sentezlenecektir
7. Her primer içinde yanında 500 reaksiyonluk 2x pcr master mix verilmelidir.
8. Teslim edilen primerler garantili olmalı, çalışmayan primerler firmaya bildirim tarihinden itibaren 5 gün içerisinde değiştirilmelidir.

Amersham Hybond PVDF Membrane roll membran (PVDF Membran)
1.Standart kolorimetrik ve kemilüminesan tespit yöntemleriyle kullanım için olmalıdır.
2. 0.2 μm por çaplı membrane 20 kDa’dan büyük proteinleri geçirbilmelidir.
3. PVDF membran, 260 mm x 4 m ebatlarında olmalıdır. 
4.Ürün Avrupa veya Amerika menşeili olmalıdır.
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