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TEKNİK ŞARTNAME
Sarf Malzemeler:
· Syringe filter PTFE 13mm 0.2um: Çapı 25 mm, por genişliği 0.2/0.22 µm, polyproplene olmalıdır. Pakette 1000 adet içermelidir.

