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GENEL HÜKÜMLER
Özel koşullarda transferi gereken ürünler mutlaka gereken şartlarda taşınmalı ve teslim edilene kadar uygun koşullarda muhafaza edilmelidir (+4°C ve -20°C’de tutulması gereken malzemeler için), gerekip istendiğinde transfer ısı kaydı gösterilmelidir. Soğuk zincir taşınması gereken malzemeler transfer edilmeden önce mutlaka tarafımız bilgilendirilmelidir.  Soğuk zincir kargo sürecinde taşınırın üzerine soğuk zincir ibaresi konulmalı ve bizzat firma tarafından teslimat yapılmalıdır. Uygun koşullarda ve firma tarafından teslim edilmeyen malzemeler kabul edilmeyecektir.
Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren 12 aydan az olan malzemeler teslim alınmayacaktır.
Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 10 iş günü içinde değiştirilmelidir.
Teklif veren firma, çalışma ve aplikasyon desteği vereceğini taahhüt etmelidir.
Belirtilen saflık ve özellik dışında teklif edilen ürünler kabul edilmeyecektir.
Alınacak tüm ürünler için firma tarafından marka, kod ve analiz sayısı belirtilmesi zorunludur.
Sipariş öncesinde ürünün marka ve katalog numarası belirtilerek onay alınmalıdır ve onay verilen ürünün aynısı teslim edilmelidir.
Mal kabulü muayene işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi açısından; malzemeler, siparişin verildiği firmanın yetkili personeli tarafından elden teslim edilmelidir. Her türlü kargo-aracı kurye vb. 3. şahıslar ve/veya kurumlarca yapılacak teslimatlar kabul edilmeyecek olup, şartları yerine getirmeyen firma/kurum için sipariş iptal edilecek ve bir sonraki en ekonomik teklifi veren firmaya sipariş edilecektir.
Alım kısmi teklife kapalıdır.
ÖZEL HÜKÜMLER
Human Glial Cell Line-derived Neurotrophic Factor, GDNF ELISA Kit    
1. Kit insandan elde edilmiş serum, plasma, cell culture supernatants, Ascites, tissue homogenates or other biological fluids örneklerinde ön izolasyon aşamasına ihtiyaç duymadan çalışmaya uygun olmalıdır.
2. Kit 96 kuyucuklu olmalıdır.
3. Kit içeriğinde kitin sağlıklı çalışması gerekebilecek tüm reaktifler, plate(precoated), standartlar ve bufferlar bulunmalıdır. Kit ile birlikte verilen tüm reaktifler kullanıma hazır veya konsantre şekilde olmalıdır. Kit içeriğinde iki adet standardı olmalıdır.
4. Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır: Standard solution (48ng/ml) 0.5ml x1, Pre-coated ELISA plate 12 * 8 well strips x1, Standard diluent 3ml x1, Streptavidin-HRP 6ml x1, Stop solution 6ml x1, Substrate solution A 6ml x1, Substrate solution B 6ml x1, Wash buffer Concentrate (25x) 20ml x1, Biotinylated Human IGF1 antibody 1ml x1, User instruction, Plate sealer 2 pics.
5. Kite ait manuel’de örneklerin hazırlanması, saklanması ile ilgili detaylı bilgi yer almalıdır.
6. Minimum hassasiyet değeri 0.02ng/ml olmalıdır.
7. Kitin çalışma aralığı 0.05-20ng/ml olmalıdır.
8. Kite ait assay süresi 1-5 saat arasında olmalıdır.
9. Kit 50-100ul örnek ile çalışabilmelidir.
10. Kite ait Intra-assay Precision (Precision within an assay) değeri  CV%<8% olmalıdır.
11. Kite ait Inter-assay Precision (Precision between assays) CV%<10% olmalıdır.
12. Kit, 450 nm dalga boyunda ölçüm yapabilecek özellikte olmalıdır.
13. Kit, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup, teslimat firma personeli tarafından yapılmalıdır.
14. Kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az altı (6) ay olmalıdır.
15. Kite teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir. 
16. Teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.
17. Kite teklif veren firma çalışma, aplikasyon, cihaz ve malzeme desteği vermeli, bunu taahhüt etmelidir.
18. Çalışma boyunca gerekli cihaz ve ekipmanları da kit ile birlikte getirmelidir.
Human Neurturin, NRTN ELISA Kit    
1. Kit insandan elde edilmiş serum, plasma, cell culture supernatants, Ascites, tissue homogenates or other biological fluids örneklerinde ön izolasyon aşamasına ihtiyaç duymadan çalışmaya uygun olmalıdır.
2. Kit 96 kuyucuklu olmalıdır.
3. Kit içeriğinde kitin sağlıklı çalışması gerekebilecek tüm reaktifler, plate(precoated), standartlar ve bufferlar bulunmalıdır. Kit ile birlikte verilen tüm reaktifler kullanıma hazır veya konsantre şekilde olmalıdır. Kit içeriğinde iki adet standardı olmalıdır.
4. Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır: Standard solution (48ng/ml) 0.5ml x1, Pre-coated ELISA plate 12 * 8 well strips x1, Standard diluent 3ml x1, Streptavidin-HRP 6ml x1, Stop solution 6ml x1, Substrate solution A 6ml x1, Substrate solution B 6ml x1, Wash buffer Concentrate (25x) 20ml x1, Biotinylated Human IGF1 antibody 1ml x1, User instruction, Plate sealer 2 pics.
5. Kite ait manuel’de örneklerin hazırlanması, saklanması ile ilgili detaylı bilgi yer almalıdır.
6. Minimum hassasiyet değeri 16,99ng/ml olmalıdır.
7. Kitin çalışma aralığı 30-7000ng/ml olmalıdır.
8. Kite ait assay süresi 1-5 saat arasında olmalıdır.
9. Kit 50-100ul örnek ile çalışabilmelidir.
10. Kite ait Inter-assay Precision (Precision between assays) CV%<10% olmalıdır.
11. Kit, 450 nm dalga boyunda ölçüm yapabilecek özellikte olmalıdır.
12. Kit, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup, teslimat firma personeli tarafından yapılmalıdır.
13. Kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az altı (6) ay olmalıdır.
14. Kite teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir. 
15. Teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.
16. Kite teklif veren firma çalışma, aplikasyon, cihaz ve malzeme desteği vermeli, bunu taahhüt etmelidir.
17. Çalışma boyunca gerekli cihaz ve ekipmanları da kit ile birlikte getirmelidir.


Human Artemin, ARTN ELISA Kit    
1. Kit insandan elde edilmiş serum, plasma, cell culture supernatants, Ascites, tissue homogenates or other biological fluids örneklerinde ön izolasyon aşamasına ihtiyaç duymadan çalışmaya uygun olmalıdır.
2. Kit 96 kuyucuklu olmalıdır.
3. Kit içeriğinde kitin sağlıklı çalışması gerekebilecek tüm reaktifler, plate(precoated), standartlar ve bufferlar bulunmalıdır. Kit ile birlikte verilen tüm reaktifler kullanıma hazır veya konsantre şekilde olmalıdır. Kit içeriğinde iki adet standardı olmalıdır.
4. Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır: Standard solution (48ng/ml) 0.5ml x1, Pre-coated ELISA plate 12 * 8 well strips x1, Standard diluent 3ml x1, Streptavidin-HRP 6ml x1, Stop solution 6ml x1, Substrate solution A 6ml x1, Substrate solution B 6ml x1, Wash buffer Concentrate (25x) 20ml x1, Biotinylated Human IGF1 antibody 1ml x1, User instruction, Plate sealer 2 pics.
5. Kite ait manuel’de örneklerin hazırlanması, saklanması ile ilgili detaylı bilgi yer almalıdır.
6. Minimum hassasiyet değeri 0,1ng/ml olmalıdır.
7. Kitin çalışma aralığı 0,2-60ng/ml olmalıdır.
8. Kite ait assay süresi 1-5 saat arasında olmalıdır.
9. Kit 50-100ul örnek ile çalışabilmelidir.
10. Kite ait Inter-assay Precision (Precision between assays) CV%<10% olmalıdır.
11. Kit, 450 nm dalga boyunda ölçüm yapabilecek özellikte olmalıdır.
12. Kit, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup, teslimat firma personeli tarafından yapılmalıdır.
13. Kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az altı (6) ay olmalıdır.
14. Kite teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir. 
15. Teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.
16. Kite teklif veren firma çalışma, aplikasyon, cihaz ve malzeme desteği vermeli, bunu taahhüt etmelidir.
17. Çalışma boyunca gerekli cihaz ve ekipmanları da kit ile birlikte getirmelidir.
Human Persephin, PSPN ELISA Kit    
1. Kit insandan elde edilmiş serum, plasma, cell culture supernatants, Ascites, tissue homogenates or other biological fluids örneklerinde ön izolasyon aşamasına ihtiyaç duymadan çalışmaya uygun olmalıdır.
2. Kit 96 kuyucuklu olmalıdır.
3. Kit içeriğinde kitin sağlıklı çalışması gerekebilecek tüm reaktifler, plate(precoated), standartlar ve bufferlar bulunmalıdır. Kit ile birlikte verilen tüm reaktifler kullanıma hazır veya konsantre şekilde olmalıdır. Kit içeriğinde iki adet standardı olmalıdır.
4. Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır: Standard solution (48ng/ml) 0.5ml x1, Pre-coated ELISA plate 12 * 8 well strips x1, Standard diluent 3ml x1, Streptavidin-HRP 6ml x1, Stop solution 6ml x1, Substrate solution A 6ml x1, Substrate solution B 6ml x1, Wash buffer Concentrate (25x) 20ml x1, Biotinylated Human IGF1 antibody 1ml x1, User instruction, Plate sealer 2 pics.
5. Kite ait manuel’de örneklerin hazırlanması, saklanması ile ilgili detaylı bilgi yer almalıdır.
6. Minimum hassasiyet değeri 7,57ng/ml olmalıdır.
7. Kitin çalışma aralığı 15-3000ng/ml olmalıdır.
8. Kite ait assay süresi 1-5 saat arasında olmalıdır.
9. Kit 50-100ul örnek ile çalışabilmelidir.
10. Kite ait Inter-assay Precision (Precision between assays) CV%<10% olmalıdır.
11. Kit, 450 nm dalga boyunda ölçüm yapabilecek özellikte olmalıdır.
12. Kit, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup, teslimat firma personeli tarafından yapılmalıdır.
13. Kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az altı (6) ay olmalıdır.
14. Kite teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir. 
15. Teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.
16. Kite teklif veren firma çalışma, aplikasyon, cihaz ve malzeme desteği vermeli, bunu taahhüt etmelidir.
17. Çalışma boyunca gerekli cihaz ve ekipmanları da kit ile birlikte getirmelidir.

