TEKNİK ŞARTNAMELER

Genel Hükümler:
1. Kısmi teklif verilemez, ürünlerin tamamına teklif verilecektir.
2. Firma gerektiğinde teknik/bilimsel destek sağlamalıdır.
3. Sipariş alan firmanın teslim ettiği malzemelerde, çalışma sırasında malzemelerden kaynaklı sorun olmasına karşın, malzemelerin yenisi ile değişimine dair taahhüt yazısı istenecektir.

1. %10 Neutral Buffered Formaldehyde

· (HCHO) solüsyon molekül ağırlığı 30.03 gr/mol olmalıdır.
· Solüsyon Gehalt (Acidimetrisch nach oxidation) =%40, Freiesaure (als HCOOH)
%0,03dichte (d20/4)= 1.080-1.090, Chlorid (CL)= % 0,001, Schwermetalle (alspb) %
0,0005, Eisen (Fe) = % 0,0005, methanol (GC): % 11, Sulfatasche: % 0,01 maddelerini
içermelidir.
· Konsantre Formaldhyde solüsyon:en az %40 formaldhyde ve %10 methanol
içermelidir. Solüsyonun dibi tortusuz olmalıdır.
· 5 litre orijinal ambalajda olmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
· Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Oda sıcaklığında saklanmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

2-Doku Takip Kaseti, Kapaklı, Beyaz

· Doku takip ve doku bloklaması amacıyla kullanıma uygun tasarımda olmalıdır.
· Ürün beyaz renkli olmalıdır.
· İyi ve kalın kalitede plastik malzemeden imal edilmiş olmalı ve doku takip kimyasallarından etkilenmemelidir.
· Kapağı kasete birleşik olmalı ve çevirince hemen kapanmalıdır.
· Kaset üzerinde protokol no’su yazılabilen eğimli bir yüzey olmalı, ayrıca yanlarına da
kalemle yazı yazılabilmeli ve bu yüzeye yazılan yazılar işlem sırasında silinmemelidir.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
· Orijinal ambalajında en az 500 adet olmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.


3- Mikrotom bıçağı, low profil

· Pakette low profil, A35 özelliğinde disposable mikrotom bıçağı bulunmalıdır.
· 1 bıçakla en az 20 parafin blok kesilebilmelidir.
· Bıçak ağzının çabuk deforme olmaması için teflon bantla kaplı olması gerekir
· Bıçak üzerinde üretici firma markası yazılı olmalıdır.
· Orijinal ambalajında en az 50 adet olmalıdır.
· IVD ve CE belgeli olmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

4- Doku Tesbit Sol.II

·    Histolojik uygulamalar için uygun olmalıdır.
·    Cas NO: 71-36-3 olmalıdır.
·    Ürün kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.
·    Yoğunluğu 0.77 g/cm 3 (20 °C); parlama noktası 40 °C ; kaynama noktası 
150 - 215°C(1013 hPa) olmalıdır.
·    Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
·    Orijinal ambalajında en az 5 lt olmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.


5- Doku Tesbit sol.I     
 
· Histolojik uygulamalar için uygun olmalıdır.
· Ürün HPLC, ≥99.7% özelliğinde olmalıdır.
· Ürün kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.
· Oda sıcaklığında saklanmalıdır.
· Orijinal ambalajında en az 5 lt bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.


6- Xylene

1. Histolojik uygulamalar için kullanılan aromatik olmayan kokusuz, çözücü olmalıdır.
1. Kimyasal bileşeni alifatik hidrokarbon C9-C11 karışımı olmalıdır.
1.  Ürün kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.
1. Sağlık bakanlığı tarafından laboratuvar çalışanlarına yönelik yapılan idrar testinde kokusuz ksilen oranı 150PPM oranın altında olmalıdır.
1. Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (20 °C); parlama noktası >40 °C; kaynama noktası 150 - 215 °C     (1013 hPa) olmalıdır.
1. Orijinal ambalajında en az 5 Lt olmalıdır.
1. Oda sıcaklığında saklanmalıdır.
1. Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
1. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
1. Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
1. Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

7- PBS (25x) 25 Konsantre

· İmmünhistokimya uygulamalarında kullanılacak Fosfat Tamponlu Tuz, gerekli
basamaklarda üzerinde doku bulunan lamların yıkanması için uygun olmalıdır.
· %1 oranında Tween 20 içermelidir.
· pH’sı7.6 (+/- %5) ve 25x konsantre olmalıdır.
· Ürün 1000 mL’lik orijinal ambalajında olmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti
bulunmalıdır.
· Çalışmada kullanılacak özellik TA-999-PB olmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.


8- Tween 20

· Histoloji, hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.
· Cas No:  9005-64-5, moleküler ağırlığı 1228 g/mol olmalıdır.
· Oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.
· Kaynama noktası 100 °C, erime noktası 98.9 °C, yoğunluğu 1.1 g/cm3 (25 °C) olmalıdır.
· pH 6-8 aralığında olmalıdır.
· Orijinal ambalajında en az 500 ml verilmelidir.
· Oda sıcaklığında saklanmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi 
bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

9- Pozitif şarjlı Lam

· 1 kutuda 72 adet Pozitif şarjlı Superfrostplus özelliğinde Lam bulunmalıdır.
· İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi 
bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.


10-  Trypsin/EDTA Solution (TE)

· Hücre Kültürü ve histoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.
· Steril filtreli olmalıdır.
· pH 7.4 civarında olmalıdır.
· 1x konsantre olmalıdır.
· Edta ve fenol kırmızısı içermelidir.
· 100 ml orijinal ambalajında olmalıdır.
· Oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi 
bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

11- Citrate Buffer 

· Formalin-fikse, parafine gömülü doku kesitlerinde immünohistokimya çalışmalarında
· Isıyla yapılan Epitop Geri Kazanımı (HIER) yöntemiyle birçok antikorun reaktivitesini iyileştiren solüsyon olmalıdır.
· Solüsyonun ph’sı 6.0 olmalıdır.
· Orijinal ambalajında ürün en az 1000 ml verilmelidir.
· 10X konsantre kullanıma hazır formda olmalıdır.
· Çalışmada kullanılacak özellik AP-9003-999 olmalıdır.
· Oda sıcaklığında saklanmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

12-  Hydrogen Peroxide 35 %

· %35 saflıkta, emprove özelliğinde olmalıdır.
· Kaynama derecesi 110, erime derecesi -24 olmalıdır.
· Cas No: 7722-84-1 olmalıdır.
· pH seviyesi 2-4 aralığında olmalıdır.
· Orijinal ambalajında en az 1000 ml olmalıdır.
· Oda sıcaklığında saklanmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.


13- AEC Chromogen

· Rabbit,Human,Mouse,Rat dokusunda kullanımına uygun olmalıdır.
· 125 ml, kullanıma hazır formda olmalıdır.
· Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
· Çalışmada kullanılacak özellik TA-125-HA olmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Oda sıcaklığında saklanmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

14- MACH 2 Double Stain

· MACH 2 Double Stain 1 manuel veya otomatik olarak kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
· Tek adımlı bir yöntem kullanılarak tasarlanmış olmalıdır.
· Bir antikor-enzimi oluşturmak için fare ve tavşan birincil antikorlarının saptanması daha sonra uygun yöntem kullanılarak görselleştirilmelidir.
· Tek adımlı yöntemde ikincil bir antikor doğrudan mikro polimere bağlı olarak uygulanmalıdır.
· pH 7.6-7.8 aralığında olmalıdır.
· 2-8ºC de saklanmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
· Orijinal ambalajında en az 25 ml olmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.


15- Vision Mount (Aqueous Mounting Medium)

· Chromogen sonrası, boyayı soldurmayan, hemen kuruyan, hava kabarcığı 
yapmayan özellikte olmalıdır.
· Histoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
· Orijinal ambalajında ürün en az 125 ml kullanıma hazır olarak verilmelidir.
· Çalışmada kullanılacak özellik TA-125-UG olmalıdır.
· 2-8 °C ‘de saklanmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.


16- UltrAb Diluent 

 Monoclonal, polyclonal antikorları dilue için kullanılacaktır. 
 Orijinal ambalajında en az 125 ml kullanıma hazır formda verilmelidir.
 Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
 Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
 Çalışmada kullanılacak özellik TA-125-UD olmalıdır.
 Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.


17- Lamel 24x50 mm

· Ürün 24x50 mm boyutlarında olmalıdır.
· Lameller esneyebilmeli, birbirine yapışık olmamalıdır.
· Lameller renksiz, tozsuz olmalıdır.
· Orijinal ambalajında en az 100 adet bulunmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.


18- Mayer’s Hematoxylin 

· Histoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.
· Nükleusları mor renkte boyayacak özellikte olmalıdır.
· Haematoxylin 5.3 g/L ve Al2(SO4)3 x 18 H2O 67 g/L şeklinde içermelidir.
· Özgül ağırlığı 1.04 g/cm3 (20 °C'de) olmalıdır.
· pH değeri 2-3 arasında olmalıdır (20 °C'de).
· Orijinal ambalajında en az 1 lt olmalıdır.
· Oda sıcaklığında saklanmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
·    Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.


19- Eosin Y solution, alcoholic
· Histolojik boyamalara uygun olmalıdır.
· Yoğunluğu 0.889 g/cm3 (20 °C), parlama noktası 19.1 °C olmalıdır.
· Alkol bazlı olmalıdır.
· Oda sıcaklığında saklanmalıdır.
· Orijinal ambalajında en az 1 lt olmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
·    Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.



20- Hidrofobik Doku Sınırlama Kalemi

· Histokimyasal boyama yönteminde doku sınırlandırılmasında kullanılacaktır.
· Lam yüzeyine sürüldükten bir saniye sonra kurumalıdır. İmmunhistokimyasalın tüm aşamalarında lam yüzeyinden çıkmamalıdır. Bu iki özellik test edilecek olumlu sonuçlanması halinde onay verilecektir.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
·    Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.


21- Doku Tesbit sol.III

· Histolojik uygulamalar için uygun olmalıdır.
· CAS NO: 71-36-3 olmalıdır.
· Ürün kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.
· Yoğunluğu 0.77 g/cm 3  (20 °C);  parlama noktası; 40 °C ; kaynama noktası 150 -215 °C (1013 hPa) olmalıdır.
· Orijinal ambalajında en az 5 lt olmalıdır.
· Oda sıcaklığında saklanmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi 
bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.


22- Kaba Filtre Kağıdı

· Ürün standart ve 40x40 cm ebatında olmalıdır.
· Ürün selülozdan üretilmiş, genel kullanım amaçlı olmalıdır.
· 50G/M² özelliğinde olmalıdır.
· Orijinal ambalajında bir pakette 250 adet bulunmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi 
bulunmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.



23- Lam saklama kutusu (100’lük)

· Polipropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
· Kutu 100 lam alma kapasitesinde olmalıdır.
· Kutu kapağı metal menteşe ile tutturulmuş ve ön kenarda kilitli olmalıdır.
· Kutu kapağının iç yüzeyinde etiket yer almalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi 
bulunmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.


24- Eppendorf Tüpü, 2 ml 

· Ürün 2 ml hacminde olmalıdır.
· Polipropilen malzemeden üretilmiş ve düz kapaklı olmalıdır.
· Non-steril özellikte olmalıdır.
· Orijinal ambalajında en az 500 adet bulunmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi
bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.



25- Pipet Ucu 5-200 μl

· Ürün sarı renkli olmalıdır.
· 5-200 µl hacminde olmalıdır.
· Sıcaklık değişimine ve kimyasallara dayanıklı polipropilen malzemeden üretilmiş
olmalıdır.
· Çeşitli pipet markalarıyla uyumlu olmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi
bulunmalıdır.
· Orijinal ambalajında en az 1000 adet olmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

26- CD3 Rabbit Monoclonal Antibody

· Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.
· Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır
· IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.
· Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.
· 0.1 ml konsantre antikor olmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· -20 °C de saklanmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar
verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

27- CD20 Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody

· Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.
· Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır
· IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.
· Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.
· 100 μl konsantre antikor olmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· -20 °C de saklanmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar
verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

28- FOXP3 Monoclonal Antibody (FJK-16s) 

· Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.
· Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır
· IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.
· Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.
· 100 μg konsantre antikor olmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· -20 °C de saklanmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar
verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

29- Anti MSR-A (CD204) Antibody (Clone SRA-E5, IgG1) 

· Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.
· Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır
· IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.
· Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.
· 50 μg konsantre antikor olmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· -20 °C de saklanmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar
verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.
30- Calprotectin Monoclonal Antibody (MAC387) 

· Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.
· Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır
· IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.
· Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.
· 100 μg konsantre antikor olmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· -20 °C de saklanmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar
verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

31- CD31(JC70A) Antibody 

· Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.
· Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır
· IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.
· Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.
· 12 ml kullanıma hazır antikor olmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· -20 °C de saklanmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar
verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

32- CD79a Mouse Monoclonal Antibody 

· Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.
· Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır
· IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.
· Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.
· 0.1 ml konsantre antikor olmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· -20 °C de saklanmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar
verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

33- Boncuk Parafin 

· Histolojik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.
· Beyaz renkli pul şeklinde olmalıdır.
· Erime sıcaklığı 56-58° C olmalıdır.
· Clone: 107151 olmalıdır.
· Ürün toz ve nemden koruyan orijinal ambalajlarda olmalıdır.
· 60 ay raf ömrü olmalıdır.
· Yoğunluğu 0.77 g/cm 3  (80 °C), buhar basıncı &lt; - 0.1 hPa (20 °C) , kinematik vizkositesi 4.2 mm 2 /s (100 °C) olmalıdır.
· Doku penetrasyonunun artması için DMSO (Dimetilsulfoxide) içermelidir.
· Üretici tarafından verilen analiz sertifikası teslim edilmelidir.
· Ürün orijinal ambalajında en az 5 kg olmalıdır.
· Oda sıcaklığında saklanmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi
bulunmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

34- LP Detection System HRP Polymer & DAB Plus Chromogen Kit 

· LP detection system özelliğinde ve HRP polymer teknoloji ile üretilmiş olmalı,
datasheette bu ifadeler bulunmalıdır.
· Rat,Mouse,Human,Rabbit dokusunda ve hücre kültüründe kullanımına uygun olmalıdır.
· Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmedir.
· İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.
· Orijinal ambalajında en az 125 ml bulunmalıdır.
· Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti
bulunmalıdır.
· Çalışmada kullanılacak özellik TL-125-HD olmalıdır.
· Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
· Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.
Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.
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