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1- Agilent 7100 Kapiler Elektroforez cihazına uyumlu olmalıdır.
2- 50, 75 ve 100 µm iç çaplı kapilerlerle çalışmaya uyumlu olmalıdır.
3- Inlet ve Outlet elektrotlarını içeren bir set olmalıdır.


