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HPLC MALZEMELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Outlet valf

Outlet valf 400-600 bar basınç ile duyarlı olmalıdır
Outlet valf Hplc Cihazımızın Pompası ile uyumlu olmalıdır
Outlet valf kolay takılabilir özellikte olmalıdır
Outlet valf orijinal ambalajında olmalıdır



Piston seal

Piston seal Hplc Cihazımızın Pompa pistonu  ile uyumlu olmalıdır
Piston seal Pompa bloğuna kolay takılabilir özellikte olmalıdır
Piston seal grafit / ptfe özellikte olmalıdır
Piston seal mobil faz akışında sızdırmazlık yapmamalı ve pistonlarla uyumlu çalışmalıdır
Piston seal orijinal ambalajında olmalıdır




Rotor seal

Rotor seal 6 port valfe uygun olmalıdır
Rotor seal 2 pozisyon ve 6 kanal özelliği olmaldır
Rotor seal Hplc Cihazımızın Autosampler ile uyumlu olmalıdır
Rotor seal farklı hacimlerde yaplacak olan enjeksiyonlara uygun olmalıdır
Rotor seal  orijinal ambalajında olmalıdır


