YAP primer antikoru teknik şartname 
1. [bookmark: _Hlk173500650]Ürün paketli, soğuk zincirle gelen ve yabancı marka olmalıdır.
2. Ürün 100µl olmalıdır.
3. Ürün -20°C’de saklanabilmelidir. 
4. Antikorun kaynağı/izotipi: Rabbit IgG şeklinde olmalıdır. 
5. Antikorun hassasiyeti endojen olmalıdır.
6. Antikorun MW(kDa) 65-78 olmalıdır.
7. Reaktivitesi insan, fare, rat, hamster ve maymun üzerinde olmalıdır.
8. Western Blot, IHC-Bond, Immünohistokimya-parafin(IHC-P), IF-IC, Flow sitometri, ChIP, ChIP-seq, C&R analizlerinin tümü yapılabiliyor olmalıdır.
9. Antikorun dilüsyon oranları;
Western Blot için: 1:1000
Immunopresipitasyon için:1:50
Immunohistokimya(Parafin) için: 1:400
Immunofloresans için: 1:100
Flow sitometri için: 1:50
Kromatin IP için: 1:50
Kromatin IP-seq için: 1:50
CUT&RUN için: 1:50 şeklinde olmalıdır. 
p-YAP primer antikoru teknik şartname 
1. Ürün paketli, soğuk zincirle gelen ve yabancı marka olmalıdır.
2. Ürün 100µl olmalıdır.
3. Ürün -20°C’de saklanabilmelidir. 
4. Antikorun kaynağı/izotipi: Rabbit IgG şeklinde olmalıdır. 
5. Antikorun hassasiyeti endojen olmalıdır.
6. Antikorun MW(kDa) 65-78 olmalıdır.
7. Reaktivitesi insan, fare, rat üzerinde olmalıdır.
8. Western-Blot, IP ve immünohistokimya-parafin(IHC-P) uygulamalarının tümüne uygun olmalıdır. 
9. Antikor dilüsyon oranları; 
Western Blot için 1:1000
IP için 1:200
IHC-P için  1:1250 şeklinde olmalıdır. 
UltraVision LP Detection System HRP Polymer & DAB Plus Chromogen-1250 Test için teknik şartname 
1. Ürün paketli, soğuk zincirle gelen ve yabancı marka olmalıdır.
2. Polymerik boyamaya özgü olmalıdır.
3. Biotin içermemelidir.
4. Sekonder antikor özelliğinde olmalıdır. 
5. Anti-Mouse IgG(H+L), anti-Rabbit IgG(H+L) özelliğinde olmalıdır.
6. Enzimi peroksidaz olmalıdır.
7. Kromojen/Substratı: Diaminobenzidine(DAB) olmalıdır
8. İçeriğinde 125mL Hidrojen Peroksit Blok, 125 mL Ultra V Block, 125mL primer antikor enhancer, 125 mL HRP Polymer, 125 mL DAB Plus Substrat, 4 mL DAB Plus kromojen bulunmalıdır. 
9. 625 ile 1250 kesit boyamasına uygun olmalıdır.
10. Ürünler 2°C-8°C arasında tutulabilmelidir. 
11. Her ürün 18 ay boyunca bozulmadan kalabilmelidir. 

