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Genel Şartlar 
1. Proje kapsamı ürünler, kısmi teklife kapalı olup, tamamı üzerinden değerlendirilecektir.
2. Teklif verecek firmalar, projenin bütünlüğü kapsamında ürünlerin tamamına fiyat vermelidir.
3. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılarak gösterdiği reaksiyon verimliliği -reaksiyon sonucu öncelikli olacaktır. Bu neden ile laboratuvarımızda kullanılmamış ürün teklifleri için örnek bırakılması gerekmektedir. Örnek bırakılmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4. Teklif edilen ürünün çalışma protokolüne uymaması veya beklenen sonuçların elde edilememesi durumunda ilgili firma, kullanıcının belirleyeceği marka-kodlu ürün ile malzemeyi koşulsuz değiştirecektir.
5. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmaların teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli, veya en az bir gün önce tüm ürünler için proje yöneticisine bilgi verilmelidir.
6. Kargo ile yapılacak teslimatlar kabul edilmeyecektir.
7. Proje kapsamında alınacak ürünlerin teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
Micafungin sodium 5 mg
1. Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.
2. Antifungal sıvı mikrodilüsyon testi için kullanılabilir olmalıdır.
3. Mikafungin, ≥97% (HPLC) saflıkta yarı sentetik bir ekinokandin antifungal özelliğinde olmalıdır.
4. Mikafungin, β (1,3)-D-Glukan sentaz enzimini inhibe edecek özelliğe sahip olmalıdır.
5. Duyarlı olduğu bilinen izolatla ya da referans suş ile antifungal etkinlik elde edilmezse, antifungaller yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
6. Toz halinde olmalıdır.
7. Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.
8. Uygun soğuk zincir koşullarında nakledilmeli ve teslim edilmelidir.
9. Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.
10. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
11. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Anidulafungin 5 mg
1. Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.
2. Antifungal sıvı mikrodilüsyon testi için kullanılabilir olmalıdır.
3. Anidulafungin, ≥97% (HPLC) saflıkta yarı sentetik bir ekinokandin antifungal özelliğinde olmalıdır
4. Anidulafungin, β (1,3)-D-Glukan sentaz enzimini inhibe edecek özellikte olmalıdır.
5. Duyarlı olduğu bilinen izolatla ya da referans suş ile antifungal etkinlik elde edilmezse, antifungaller yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
6. Toz halinde olmalıdır.
7. Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.
8. Uygun soğuk zincir koşullarında nakledilmeli ve teslim edilmelidir.
9. Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.
10. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
11. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Fluconazole  1 gr
12. Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.
13. Antifungal sıvı mikrodilüsyon testi için kullanılabilir olmalıdır.
14. Saflık ≥97% (HPLC)  olmalıdır.
15. Duyarlı olduğu bilinen izolatla ya da referans suş ile antifungal etkinlik elde edilmezse, antifungaller yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
16. Toz halinde olmalıdır.
17. Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.
18. Uygun soğuk zincir koşullarında nakledilmeli ve teslim edilmelidir.
19. Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.
20. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
21. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Itraconazole 200 mg
1. Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.
2. Antifungal sıvı mikrodilüsyon testi için kullanılabilir olmalıdır.
3. Saflık  ≥97% (HPLC) saflıkta olmalıdır.
4. Duyarlı olduğu bilinen izolatla ya da referans suş ile antifungal etkinlik elde edilmezse, antifungaller yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
5. Toz halinde olmalıdır.
6. Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.
7. Uygun soğuk zincir koşullarında nakledilmeli ve teslim edilmelidir.
8. Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.
9. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
10. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Amphotericin B 1gr
1. Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.
2. Antifungal sıvı mikrodilüsyon testi için kullanılabilir olmalıdır.
3. Saflık ≥97% (HPLC) saflıkta olmalıdır.
4. Duyarlı olduğu bilinen izolatla ya da referans suş ile antifungal etkinlik elde edilmezse, antifungaller yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
5. Toz halinde olmalıdır.
6. Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.
7. Uygun soğuk zincir koşullarında nakledilmeli ve teslim edilmelidir.
8. Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.
9. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
10. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
RPMI 1640 Medium ,10X 1 LT  L-glutamin içeren, sodyum bikarbonat içermeyen, %2 Glukoz içeren, toz
Ambalaj şekli 10x 1 litre  olmalıdır.
1. Hücre Kültür çalışmalarına uygun olmalıdır.
2. İçeriği With L-Glutamine and Without Sodium Bicarbonate olmalıdır.
3. Teklif edilen markalardan, içeriği en uygun olan tercih edilecektir.
4. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
5. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3 -N-Morpholino propanesulfonic acid (MOPS)  100gr
1. Ambalaj şekli 100 gr olmalıdır.
2. Hücre Kültür çalışmalarına uygun olmalıdır.
3. Moleküler  ağırlığı 209.26 gr / mol şeklinde olmalıdır.
4. Moleküler formülasyonu C7H15NO4S   şeklinde olmalıdır.
5. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
6. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Dimethyl Sülfoxide (DMSO )  100 ml
1. Ambalaj şekli 100 ml olmalıdır.
2. Moleküler  ağırlığı  78.13 gr / mol şeklinde olmalıdır.
3. Moleküler formülasyonu (CH3)2SO  şeklinde olmalıdır.
4. Hücre kültürü çalışmalarında kullanılabilir özellikte olmalıdır.
5. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
6. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
pH ölçümü için strip 100'lük
1. Strip şeklinde olmalıdır.
2. Ambalaj şekli 100 lük olmalıdır.
3. PH ölçümü 0 -14 aralığında skalası olmalıdır.
4. Üzerinde değerlendirme skalası olmalıdır.
5. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
6. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Sodium hydroxide 500gr
1. Ambalaj şekli 500gr  olmalıdır.
2. Laboratuvar çalışmalarında kullanıma uygun olup analitik saflıkta olmalıdır.
3. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
4. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10X TBE  Buffer 1lt 
1. TBE (Tris-Borate-EDTA), yüksek çözünürlük ve yüksek molekül ağırlıklı, çift iplikli DNA'nın ayrılmasını gerektiren agaroz jel elektroforezi uygulamaları için kullanılabilir olmalıdır.
2. Buffer konsantrasyonu  10X  olmalıdır. Kullanım kolaylığı ve genel kontaminasyonu önlemek için  500 ml  lik ambalajlarda teslim edilmelidir.
3. TBE tamponu, nükleik asitlerin yapısal bütünlüğünü korumalı ve boyut analizleri için uygun olmalıdır.
4. TBE tamponu 0.1 ila 3 kb fragmanların çözünürlüğünü sağlayacak yapıda olalıdır.
5. TBE buffer düşük iletkenliği ile yüksek voltaj (> 150V) elektroforezi için uygun olmalıdır. 
6. TBE Buffer denatüre olmayan RNA agaroz jel elektroforezi için de kullanılabilir olmalıdır.
7. 10X TBE Tampon, steril filtrelenmiş  890 mM Tris, 890 mM borat ve 20 mM EDTA kimyasalları ile hazırlanmış olmalıdır.
8. TBE buffer  DNase & Rnase free özellikte üretilmiş olmalıdır.
9. Uygun koşullarda teslimatı yapılmalıdır.
10. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
11. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
DNA Yükleme Boyası ( 6X Loading Dye ) 5x1 ml
1. Yükleme tamponu 5 x 1 ml hacminde olmalıdır.
2. Yükleme tamponu içerisinde orange G ve bromophenol blue  boyar maddeleri bulunmalıdır.
3. Yükleme tamponu 6X konsantre olmalıdır.
4. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
5. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
DNA Ekstraksiyon  kiti 250 örneklik
1. Genomik DNA Saflaştırma Kiti, PCR, Southern blot tekniği, vb .'deki güvenilir uygulamalar için toplam DNA'nın saflaştırılması için hızlı ve kolay bir yöntem sağlamalıdır.
2. Miniprep döndürme kolonlarını kullanan DNA saflaştırma prosedürü üç adımdan oluşmalıdır.
a ) DNA'nın membrana adsorpsiyonu
b.) Atık kontaminantların uzaklaştırılması
c.) Saf genomik DNA'nın elüsyonu
3. Miniprep Döndürme Sütunu (kolon) , birden çok örneğin hızlı bir şekilde işlenmesine olanak sağlamalıdır.
4. Kolonlar yüksek bağlama kapasitesine sahip olup çeşitli türlerden yüksek kaliteli DNA elde edilmesini sağlamalıdır.
5. Elde edilen DNA, kısıtlama enzimi sindirimi, PCR amplifikasyonu ve Southern blotlama gibi aşağı akış uygulamaları ile uyumlu olmalıdır.
6. Kit, spin kolon prosedürü ile mayadan DNA izolasyonunu basitleştirmelidir.
7. Kit presedürü maya hücrelerinin, log fazına ulaşana kadar bir ortamda büyütülüp santrifüj ile hasat edilip, hasattan sonra, maya hücre duvarı lizozim ve Proteinaz K tarafından bozulma sürecini içermelidir.
8. Miniprep Döndürme Kolonunun (Kapaklı) silika jel membranına bağlanarak yaklaşık 20 µg saf DNA elde edilmelidir.
9. Kitte içeriğinde sağlanan Elüsyon Tamponunda (ET) yüksek kaliteli DNA elüsyonu yapılabilir olmalıdır.
10. Kit içeriğinde bulunan 200 µl Elüsyon Tamponu (ET) ile elüsyon, çoklu amplifikasyon reaksiyonunu gerçekleştirmek için yeterli DNA sağlanmalıdır.
11. Kit ile ,ayrıştırılan DNA'nın boyutu 20-30 kb aralığında olmalıdır.
12. Elde edilen DNA , PCR, restriksiyon endonükleaz sindirimi, Southern blot uygulamaları vb. için doğrudan kullanıma uygun olmalıdır.
13. İzolasyon sonrası  DNA  saflığı   ( A 260/ 280  ölçümü   )  1.6  -1.9  aralığında olmalıdır.
14. Kit , 250 reaksiyonluk ( örnek )  olmalıdır.
15. Kit içeriği ( 250 örnek için )aşağıdaki ürünlerden yeterli miktarda içermelidir. Kit içeriği eksik veya farklı olmayacaktır.
a.)  Lysis Solution (AL) 
b.) Lysis Solution (C1) 
c.) Prewash Solution (PWB) 
d.) Wash Solution Concentrate (WS)
e.) Elution Buffer (ET)
f.) Proteinase K 
g.)RNase A Solution (20 mg/ml)
ı.) Miniprep Spin Column
i.) Collection Tube, Polypropylene 
16. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
17. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Biyofilm genleri araştırılması için primerler ( 2 çift , her biri 300-500bç)
1. Konsantrasyonu 200nmol olmalıdır.
2. HPLC ile purifikasyonu yapılmış olmalıdır.
3. Her bir primer  sentez  raporu ile teslim edilmelidir.
4. Primerler liyofilize formda teslim edilmelidir.
5. Primerlerin sulandırılması için 1 adet 100 ml hacimli Mol.Bio.Grade ( Dnase Rnase ,Pyrogen free ) özellikli su primerler ile ücretsiz teslim edilmelidir.Su aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.Su , yüksek kaliteli su gerektiren her türlü DNA ve RNA deneyi için kullanılan temel çözücü özelliklerini taşımalıdır. Ambalaj şekli 100 ml plastik tüplerde / şişelerde olmalıdır.Su , Dietilpirokarbonat (DEPC) ile muamele edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.DEPC ile arıtılmış su, DEPC'nin sterilitesini ve inaktivasyonunu sağlamak için iki kez otoklav edilmiş ve son olarak  0,2 mm filtreden geçirilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir. DNase, RNase ve proteazı kontaminasyonunun engellenmesi için her üretilen lot ürün test edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.USP spesifikasyonlarına  göre ürün üretim safhasında  2 haftalık (14 günlük ) inkübasyon aşaması olmalı , bu süreç içerisinde  bakteri veya mantar üremesi olmadığı tespit edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.
6. Sentez  raporunda ;  nükleotit oranları , 100pmol için sulandırma miktarı , nükleotit ağırlığı ve konsantrasyonu, Tm  değeri , GC oranı gibi  kullanıcı için gerekli bilgiler bulunmalıdır.
7. Teslimatı yapılan primerlerde herhangibir sorun yaşandığında , ilgili firma koşulsuz olarak ürünü değiştirme ve 1 hafta içerisinde teslim etme taahhütünü belirtmelidir.
8. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
PCR için 100 bç marker ( 100-1500bp)
1. DNA merdiven 100 bp 3 kb kadar 12 DNA fragmanlı ( 100,200, 300, 400, 500, 600,700, 800,900, 1000, 1500 , 3000 bp  ) olmalıdır.
2. DNA Merdiveni kullanıma hazır formda tek tüp (vial) içerisinde olmalıdır. Herhangi bir birleştirme -karıştırma  – ürün ilavesi yapılmasına gerek duyulmamalıdır.
3. Referans bantlar  500 bp  1500 bp  fragmanlar olup , diğerlerine göre daha fazla DNA  içermelidir.
4. Üretici firma önerisine göre  1 line için 3 ul  ladder kullanımı yeterli olmalıdır.
5. Kullanıma hazır DNA merdiveni orijinal ambalajı içerisinde 1 vial 6X loading dye örnek yüklemelerinde kullanılmak üzere paket içerisinde bulunmalıdır.
6. DNA merdiveni ,  turuncu ( Orange G) ve mavi (Xylene Cyanol) izleme boyalar içeren kullanıma hazır formatta  olmalıdır.
7. DNA ladder saklama tomponu karışımı 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1 mM EDTA, 5% glycerol, 0.005% bromophenol blue, 0.005% xylene cyanol içermelidir.
8. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
9. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
PCR Master Mix ( 500 reaksiyonluk)
1. Master mix, yüksek verim ve güvenilir DNA amplifikasyonu gerektiren rutin PCR uygulamaları için uygun olmalı ve deney kurulum süresini önemli ölçüde azaltmalıdır.
2. Ürün kullanıcıya zorlu şablonlarda bile artan özgünlük ve gelişmiş PCR performansı sağlamalıdır.
3. Ürün kullanıma hazır halde olmalıdır. Reaksiyon için sadece primerleri, şablon DNA’yı  ve su eklemek yeterli olmalıdır. Bu özelliğinden dolayı daha kısa kurulum süresi sağlamalı ve kontaminasyon riskini ortadan kaldırmalıdır, bu özellik ürün kataloğunda veya manuelinde gösterilmelidir.
4. Ürün kontaminasyonu aktiviteleri için test edilmiş olmalıdır. Kit endonükleaz aktivitesi, eksonükleaz aktivitesi ve çentikleme (kesme) aktivitesine sahip olmamalıdır.
5. Master mix 2X konsantrasyonda olmalıdır ve içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:
       . Tris-HCl Buffer pH: 8.5, (NH4)2SO4 , 3mM MgCl2, 0.2% Tween 20
       .   0,4 mM dNTP mix
       .  Taq DNA Polymerase 
6. Ürün 4 kb'ye kadar DNA hedeflerinin artan özgüllüğü için optimize edilmiş olmalıdır.
7. Master mix, her reaksiyonda 25 ul kullanılmak üzere 500 reaksiyon için kullanılabilir olmalıdır. 
8. Her 50µl PCR reaksiyonu için protokol aşağıdaki gibi olmalıdır;
· Taq master mix→ 25 µl (1x)
· 25mM MgCl2→ 1.5  mM (2-4.5 mM)
· Primer A (10 µM )→ 1 µl (0,5-5 µl) _ 0.2µM (0.1-1µM)
· Primer B (10 µM )→ 1 µl (0,5-5 µl) _ 0.2µM (0.1-1µM)
· Kalıp DNA →       genomic DNA: 50 ng (10 – 500 ng) 
  plasmid DNA: 0.5 ng (0.1 – 1 ng) 
  bacterial DNA: 5 ng (1 – 10 ng) 
· Nuclease-free water → Son hacmi 50 µl olacak şekilde tamamlanmalı. 
9. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.
10. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

