1) DMEM High Glucose With L-Glutamine Teknik Özellikleri

a) 500 ml ambalajda olmalıdır.
b) 4.5 g/lt Glukoz içermelidir.
c) +4 °C de saklanmalıdır.
d) En az 1 yıl miatlı olmalıdır.
e) Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.
f) Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.
g) Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.
h) Demo örneği sağlanmalıdır.



2) Penicillin-Streptomycin Solutıon Teknik Özellikleri

a) 10000 unite/ml penisilin, 10 mg/ml streptomisin içermelidir.
b) 100 ml ambalajda olmalıdır.
c) -20 °C de sevk edilmelidir.
d) En az 1 yıl miatlı olmalıdır.
e) Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.
f) Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.
g) Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.
h) Demo örneği sağlanmalıdır. 


3) Fetal Bovine Serum Teknik Özellikleri

a) 500 ml’lik ambalajda olmalıdır.
b) 0.1μm filtreden geçirilmiş olmalıdır.
c) BSA ve IBR antikorları içermemelidir.
d) Mycoplasma ve virüs taraması yapılmış olmalıdır.
e) -20 °C de sevk edilmelidir.
f) En az 2 yıl miatlı olmalıdır.
g) Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.
h) Endotoksin testi sonucu IU değeri 0,1’den düşük olmalıdır.
i) Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.
j) Laboratuvarda daha önce denenmiş ve uygunluk için onay alınmış olmalıdır.
k) Ürün sertifikalı olmalıdır ve teklif ile birlikte gönderilmelidir.
l) Demo örneği sağlanmalıdır.

4) 96 Well Cell Culture Plate Teknik Özellikleri

a) Ürünler en az 100 adetlik paketlerde olmalıdır.
b) Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.
c) Tabanları düz,kapaklı,numaralandırılmış olmalıdır.50’şerli kutularda olmalıdır.
d) Malzemeler, yüksek derecede şeffaf olmalı, polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.
e) Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.
f) TC treated olmalı standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.
g) Moleküler çalışmalara, hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
h) İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edilen ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır. 
i) Demo örneği sağlanmalıdır.


5) 25 cm2 Cell Culture Flask Teknik Özellikleri

a) Steril paketlerde ve non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic,DNase-/RNase-/DNA-free olmalıdır.
b) Eğik boyunlu olmalı,Kapakları vida kapaklı,hava giriş-çıkışına uygun vented ve filtreli olmalıdır.
c) Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.
d) TC treated olmalı standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.
e) Sterilite tarihleri ve lot numaraları, malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır. Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre, analiz sertifikaları da teslimatta mutlaka verilmelidir.
f) Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.
g) İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edilen ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır. 
h) Demo örneği sağlanmalıdır.


6) 75 cm2 Cell Culture Flask Teknik Özellikleri

a) Steril paketlerde ve non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic,DNase-/RNase-/DNA-free olmalıdır.
b) Eğik boyunlu olmalı,Kapakları vida kapaklı,hava giriş-çıkışına uygun vented ve filtreli olmalıdır.
c) Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.
d) TC treated olmalı standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.
e) Sterilite tarihleri ve lot numaraları, malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır. Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre, analiz sertifikaları da teslimatta mutlaka verilmelidir.
f) Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.
g) İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edilen ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır. 
h) Demo örneği sağlanmalıdır.


7) 5ml Serological Pipette Teknik Özellikleri

a) Ürünler en az 50 adetlik paketler halinde olmalıdır. Orijinal kutusunda 200 Adet olmalıdır.
b) Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.
c) Malzemelerin arka kısımlarında,mutlaka kontaminasyonlara karşı, bariyer bulunmalıdır.
d) Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı, polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.
e) Moleküler çalışmalara, hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
f) İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edilen ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır. 
g) Demo örneği sağlanmalıdır.


8) 10ml Serological Pipette Teknik Özellikleri

a) Ürünler en az 50 adetlik paketler halinde olmalıdır. Orijinal kutusunda 200 Adet olmalıdır.
b) Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.
c) Malzemelerin arka kısımlarında,mutlaka kontaminasyonlara karşı, bariyer bulunmalıdır.
d) Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.
e) Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
f) İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edile ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır.
g) Demo örneği sağlanmalıdır. 


9) Basement Membrane Matrix Teknik Özellikleri

a) 5 ml'lik şişede olmalıdır. 
b) Matrix invazyon için kullanılabilir olmalıdır.
c) Epitel hücreleri gibi polarize hücrelerin kültürü için uygun olmalıdır. 
d) Alım tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanma süresine sahip olmalıdır. 
e) İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde, varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve tanıtım materyallerini vermelidirler.
f) Ürün -20 oC’ta taşınmalı ve teslim edilmelidir.
g) Demo örneği sağlanmalıdır.


10) 6 Well Cell Culture Plate Teknik Özellikleri

a) Ürünler en az 100 adetlik paketlerde olmalıdır.
b) Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.
c) Tabanları düz, kapaklı, numaralandırılmış olmalıdır.50 şerli kutularda olmalıdır.
d) Malzemeler, yüksek derecede şeffaf olmalı, polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.
e) Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.
f) TC treated olmalı standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.
g) Moleküler çalışmalara, hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
h) İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edilen ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır. 
i) Demo örneği sağlanmalıdır.


11) 24 Well Cell Culture Plate Teknik Özellikleri

a) Ürünler en az 100 adetlik paketlerde olmalıdır.
b) Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.
c) Tabanları düz, kapaklı, numaralandırılmış olmalıdır.50 şerli kutularda olmalıdır.
d) Malzemeler, yüksek derecede şeffaf olmalı, polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.
e) Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.
f) TC treated olmalı standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.
g) Moleküler çalışmalara, hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
h) İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edilen ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır. 
i) Demo örneği sağlanmalıdır.


12) Syringe Filters, 0.22um Teknik Özellikleri

a) Tek-tek Steril paketlerde ve non non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic olmalıdır.
b) Membran Por çapı 0.22 µm, membrane filtre çapı 26mm. ve minimum 5.3 cm2 filtre alanı olmalıdır.
c) Filtre materyali, mutlaka hücre kültürüne daha uygun olan Polyethylene Sulfone olmalı,
d) Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır.
e) Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre, analiz sertifikaları da teslimatta mutlaka verilmelidir.
f) Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile verilmelidir.
g) Filtreler mutlaka gama steril edilmiş, tekli paketlerde ve son kullanım tarihleri teslimattan itibaren minimum 2 yıl olmalıdır.
h) Teklifte verilen malzemeler ilgili bölümlerde, orjinal steril olan en küçük paketinde ihaleden en az 10 gün önce denettirmeli, ilgili bölümden onay almalı ve bununla ilgili belgeyi ihale dosyasına koymalıdırlar.
i) Çalışmayan ürün yüklenici firma tarafından,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.
j) Ürünler en geç 2 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.
k) Demo örneği sağlanmalıdır.


13) TEMED Teknik Özellikleri

a) SDS PAGE çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
b) En az 5 ml hacimde olmalıdır.
c) Demo örneği sağlanmalıdır.


14) Ammonium Persulfate (APS) Teknik Özellikleri

a) Akrilamid/bisakrilamidin polimerizasyonunu katalize etmelidir.
b) Elektroforez kullanımı için uygun olmalıdır.
c) SDS PAGE çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
d) En az 10 gr olmalıdır.
e) Ürünün spesifik çalışması için yürütme tamponu ve Kit ile aynı marka olmalıdır.
f) Teslim suresi max. 4-6 hafta arasında olmalıdır.
g) Demo örneği sağlanmalıdır.


15) 4x Laemmli Sample Buffer Teknik Özellikleri

a) SDS-PAGE çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
b) 4x Konsantre halde olmalı sadece distile su ile seyreltilebilmelidir.
c) Hacmi en az 10ml olmalıdır.
d) Formülasyonu 277.8 mM Tris-HCl, pH 6.8, 4.4% LDS, 44.4% (w/v) glycerol, 0.02% bromophenol blue şeklinde olmalıdır.
e) Demo örneği sağlanmalıdır.


16) PVDF (Polyvinylidene Difluoride) Membrane Teknik Özellikleri

a) 26 cm x 3.3 m formda olmalıdır.
b) Chemiluminescent ve kolorimetrik western blot için uygun olmalıdır
c) 0.2 µm por çapına sahip olmalıdır.
d) TGX jeller ile 3 dakikada transfer işlemini gerçekleştirmek için uygun olmalıdır.
e) Bağlama kapasitesi 150–160 µg/cm2  
f) Daha önce laboratuvarımızda denenmiş olmalıdır.
g) Demo örneği sağlanmalıdır.


17) Western ECL Substrate Teknik Özellikleri

a) Western Blotting için film ve dijital görüntülemeye uygun olmalıdır
b) Femtogram-level hassasiyette olmalıdır
c) 24-saat sinyal süresi bulunmalıdır
d) Oda sıcaklığında 1 yıl raf ömrü olmalıdır
e) 250 ml Western peroxide solüsyonu içermelidir.
f) 250 ml Western luminol/enhancer solüsyonu içermelidir.
g) Teslim suresi max. 4-6 hafta arasında olmalıdır.
h) Laboratuvarımızda daha önce denenmiş olmalıdır.
i) Demo örneği sağlanmalıdır.


18) Comb 10-well Teknik Özellikleri

a) Dikey Elektroforez olan Mini Protean Tetra sistemine uygun tarak olmalıdır.
b) Tarak 0.75 mm kalınlığında 10 kuyucuk içermelidir.
c) Bir pakette en az 5 adet olmalıdır.
d) Demo örneği sağlanmalıdır.
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19) Skim milk powder Teknik Özellikleri

a) Moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılmak için üretilmiş olmalıdır.
b) Yağsız formda süt tozu içermelidir.
c) En çok 500 g lık ambalajda yer almalıdır.
d) Demo örneği sağlanmalıdır.


20) 10 ul Dnase Rnase Free Pipet Tips Teknik özellikleri

a) Ürün en az 1000 adetlik pakette olmalıdır.
b) Tescilli NoStick reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.
c) Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.
d) Saflığı sağlamak ve mükemmel optik netliği sağlamak için yüksek kaliteli, işlenmemiş polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
e) İlaç ve gıda endüstrisinde ve moleküler biyolojide kullanıma uygun olmalıdır.
f) Saptanabilir RNaz, DNaz, DNA, PCR inhibitörleri içermediği onaylanmış olmalıdır ve pirojen içermediği test edilmiş olmalıdır.
g) Ürün şeffaf renkli olmalıdır.
h) Ürün 10 uL hacimde ve extra uzun fomatta gelmelidir. Racklı olarak teslim edilecek pipet uçları ile uyumlu olmalıdır. Otoklav sonrası racklı pipet uçlarına bire bir uyum sağlamalıdır.
i) Demo örneği sağlanmalıdır.


21) Non-volatile water stabilizer/cleaner (for water baths in CO2 incubators) Teknik Özellikleri

a) Ürün 100 ml ambalajda olmalıdır.
b) Ürün su haznesi çelik kaplarına zarar vermemelidir.
c) Ürün toksik etki göstermemelidir.
d) Hücre kültürüne uygun olmalıdır.
e) Mikoplazma bakteri ve sporları, mantar ve sporları, virüse karşı koruma sağlamalıdır.
f) Bakteriyel ve fungal kontaminasyonu önlemelidir.
g) Ürün en geç 2 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.
h) Demo örneği sağlanmalıdır.


22) Wound Healing Assay Kit, 24-well plate Teknik Özellikleri

a) Ürün 2 x 12-well plate uyumlu insertlerden oluşmalıdır.
b) Kitin içinden 24-well wound healing plakası çıkmalıdır.
c) Kit içeriğinde DAPI solüsyonu, hücre fiksatifi ve hücre boyası olmalıdır.
d) Demo örneği sağlanmalıdır.

23) FITC AnnexinV Apoptosis Detection Kit with PI Teknik Özellikleri

a) Ürün floresans çalışmalara uygun olmalıdır.
b) Ürün en az 100 testlik olmalıdır.
c) Ürün adherent, süspansiyon ve doku hücrelerinde çalışmaya uygun olmalıdır.
d) Ürün memeli ve diğer tüm organizmalar ile çalışmaya uygun olmalıdır.
e) Ürün 488 /576 floresans dalga boyu aralığında çalışmaya uygun olmalıdır.
f) Ürün sonucu floresans mikroskop ve flow cytometre cihazlarından okunabilmelidir.
g) Ürün en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
h) İthalatçı firmanın yetki belgesi olmalıdır.
i) Gerektiği durumlarda firma teknik destek vermek zorundadır.
j) Referans istenilmesi durumunda iletişim bilgileri ile referans listesi verilmek zorundadır
k) Kit saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir.
l) Demo örneği sağlanmalıdır.


24) Propidium Iodide (PI) Solution Teknik Özellikleri

a) Ürün en az 500 testlik olmalıdır.
b) Ürün konsantrasyonu 750 µM olmalıdır.
c) Ürün 535/617 floresans dalga boyu aralığında çalışmaya uygun olmalıdır.
d) Ürün en az 1 yıl miatlı olmalıdır.
e) Ürünün kullanım protokolü 30 dk’yı geçmemelidir. 
f) Demo örneği sağlanmalıdır.


25) Flow cytometry Solution Teknik Özellikleri

a) Ürün 100X konsantrasyonda olmalıdır.
b) Novocyte Acea cihazıyla uyumlu olmalıdır.
c) Ürün 10 adet 20 ml’lik şişelerden oluşmalıdır ve hazırlandığında yaklaşık 2 lt solüsyon elde edilmelidir.
d) Demo örneği sağlanmalıdır.


26) Flow cytometry Clean Solution Teknik Özellikleri

a) Ürün 1X konsantrasyonda olmalıdır.
b) Ürün 5 lt’lik şişede teslim edilmelidir.
c) Novocyte Acea cihazıyla uyumlu olmalıdır.
d) Demo örneği sağlanmalıdır.


27) Flow cytometry Rinse Solution Teknik Özellikleri

a) Ürün 1X konsantrasyonda olmalıdır.
b) Novocyte Acea cihazıyla uyumlu olmalıdır.
c) Ürün 500 ml’lik şişede teslim edilmelidir.
d) Demo örneği sağlanmalıdır.


28) Protein Dual Color Standards Teknik Özellikleri

a) Marker SDS-Page, Western Blot, Floresans çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
b) Kullanılan Proteinler Rekombinant proteinler olmalıdır.
c) 10-250 kD arasında 10 adet Bant vermelidir.
d) Bantlar, 10-15-20-25-37-50-75-100-150-250 kD ağırlığında olmalıdır.
e) 25, 50 ve 75kD ağırlığındaki bantlar referans bant olmalıdır.
f) Marker doğrudan kullanıma hazır olmalıdır. 
g) Markerında bulunan proteinler 30% (w/v) glycerol, 2% SDS, 62.5 mM Tris, pH 6.8, 50 mM DTT, 5 mM EDTA, 0.02% NaN3 solüsyonu içinde gelmelidir.
h) Marker en az 500 µl miktarında olmalıdır.
i) Demo örneği sağlanmalıdır.


29) m-IgGk BP-HRP secondary antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün açıklaması horseradish peroxidase (HRP) ile konjuge edilmiş fare IgG kappa bağlanma proteini (m-IgGκ BP) olmalıdır.
b) 200 µg, 0.5 ml hacminde teslim edilmelidir.
c) Kemilüminesans Western blotting (WB [ECL]) ve İmmünohistokimya (IHC) için konvansiyonel anti-fare IgG ikincil antikorlarına uyumlu olmalıdır.
d) Fare IgGκ hafif zincir immünoglobulinleri ile bağlanmak için uygun olmalıdır.
e) Fare monoklonal IgGλ hafif zincir antikorlarına bağlanmamalıdır.
f) Demo örneği sağlanmalıdır.


30) Mouse Anti-Rabbit IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) secondary antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün açıklaması horseradish peroxidase (HRP) ile konjuge edilmiş olmalıdır.
b) Ürünün kaynağı fare olmalıdır.
c) Ürünün immunojeni tavşan IgG olmalıdır.
d) Ürün western blot ve ELISA çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Ürün konsantrasyonu 0.5 mg/mL olmalıdır.
f) Ürün poliklonal olmalıdır.
g) Demo örneği sağlanmalıdır.


31) Progesterone Receptor A/B Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan antijeni tanımalıdır.
b) Ürünün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün western blot çalışmalarına uygun olmalıdır.
d) Ürün 10 mM sodyum HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA ve 50% gliserol içinde teslim edilmelidir.
e) Ürün endojen total progesteron A/B reseptörlerini spesifik olarak tanımalıdır.
f) Demo örneği sağlanmalıdır.


32) PAQR7 (Membrane progesterone receptor alpha) Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan antijenlerini tanımalıdır.
b) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün poliklonal olmalıdır.
d) Ürün IHC ve IF çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Demo örneği sağlanmalıdır.


33) PAQR5 (Membrane progesterone receptor gamma) Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
b) Ürün insan antijeni tanımalıdır.
c) Ürün western blot çalışmalarına uygun olmalıdır.
d) Ürün PBS, 50% gliserol 0.87% Sodium chloride içinde teslim edilmelidir.
e) Ürün poliklonal olmalıdır.
f) Ürün 100 µg’lık ambalajda teslim edilmelidir.
g) Demo örneği sağlanmalıdır.


34) EGFR Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan, fare ve sıçan antijenlerini tanımalıdır.
b) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün poliklonal olmalıdır.
d) Ürün western blot ve IF çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Ürün konsantrasyonu 1 mg/mL olmalıdır.
f) Ürün 0.02% sodium azide, 0.5% protective protein ve 50% gliserol içeren PBS içinde teslim edilmelidir.
g) Demo örneği sağlanmalıdır.


35) Phospho-EGFR (Thr678) Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan, fare ve sıçan antijenlerini tanımalıdır.
b) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün poliklonal olmalıdır.
d) Ürün western blot, ELISA ve IF çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Ürün 0.02% sodium azide, 0.5% protective protein ve 50% gliserol içeren PBS içinde teslim edilmelidir.
f) Demo örneği sağlanmalıdır.


36) VEGF Receptor 1 Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan, fare ve sıçan antijenlerini tanımalıdır.
b) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün poliklonal olmalıdır.
d) Ürün IHC çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Ürün konsantrasyonu 1 mg/mL olmalıdır.
f) Demo örneği sağlanmalıdır.


37) Phospho-FLK1 (Tyr1175) (phospho-VEGFR) Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan ve fare antijenlerini tanımalıdır.
b) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün poliklonal olmalıdır.
d) Ürün western blot, ELISA ve IF çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Ürün 0.02% sodium azide, 0.5% protective protein ve 50% gliserol içeren PBS içinde teslim edilmelidir.
f) Demo örneği sağlanmalıdır.


38) IGF1R Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan, fare ve sıçan antijenlerini tanımalıdır.
b) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün poliklonal olmalıdır.
d) Ürün western blot çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Ürün 0.02% sodium azide, 0.5% protective protein ve 50% gliserol içeren PBS içinde teslim edilmelidir.
f) Ürün konsantrasyonu 1 mg/mL olmalıdır.
g) Demo örneği sağlanmalıdır.


39) Phospho-IGF1R(Y1161) Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan, fare ve sıçan antijenlerini tanımalıdır.
b) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün poliklonal olmalıdır.
d) Ürün western blot, IHC ve IF çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Ürün 0.02% sodium azide, 0.5% protective protein ve 50% gliserol içeren PBS içinde teslim edilmelidir.
f) Demo örneği sağlanmalıdır.


40) JNK1/2/3 Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan, fare ve sıçan antijenlerini tanımalıdır.
b) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün poliklonal olmalıdır.
d) Ürün western blot, IHC ve IF çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Ürün 0.02% sodium azide, 0.5% protective protein ve 50% gliserol içeren PBS içinde teslim edilmelidir.
f) Ürün konsantrasyonu 1 mg/mL olmalıdır.
g) Demo örneği sağlanmalıdır.


41) Phospho-JNK1/2/3 (Tyr185) Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan, fare ve sıçan antijenlerini tanımalıdır.
b) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün poliklonal olmalıdır.
d) Ürün western blot, ELISA, IHC ve IF çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Ürün 0.02% sodium azide, 0.5% protective protein ve 50% gliserol içeren PBS içinde teslim edilmelidir.
f) Demo örneği sağlanmalıdır.


42) AKT1 Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan, fare ve sıçan antijenlerini tanımalıdır.
b) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün poliklonal olmalıdır.
d) Ürün western blot ve IHC çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Ürün 0.02% sodium azide, 0.5% protective protein ve 50% gliserol içeren PBS içinde teslim edilmelidir.
f) Ürün konsantrasyonu 1 mg/mL olmalıdır.
g) Demo örneği sağlanmalıdır.


43) Phospho-AKT1 (Thr308) Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan, fare ve sıçan antijenlerini tanımalıdır.
b) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün poliklonal olmalıdır.
d) Ürün western blot ve ELISA çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Ürün 0.02% sodium azide, 0.5% protective protein ve 50% gliserol içeren PBS içinde teslim edilmelidir.
f) Demo örneği sağlanmalıdır.


44) ERK 1/2 Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan, fare ve sıçan antijenlerini tanımalıdır.
b) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün poliklonal olmalıdır.
d) Ürün western blot ve IHC çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Ürün 0.02% sodium azide, 0.5% protective protein ve 50% gliserol içeren PBS içinde teslim edilmelidir.
f) Ürün konsantrasyonu 1 mg/mL olmalıdır.
g) Demo örneği sağlanmalıdır.


45) Phospho-ERK 1/2 (Tyr204) Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan, fare ve sıçan antijenlerini tanımalıdır.
b) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün poliklonal olmalıdır.
d) Ürün western blot, IHC ve IF çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Ürün 0.02% sodium azide, 0.5% protective protein ve 50% gliserol içeren PBS içinde teslim edilmelidir.
f) Demo örneği sağlanmalıdır.


46) P38 Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan, fare ve sıçan antijenlerini tanımalıdır.
b) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün poliklonal olmalıdır.
d) Ürün IHC çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Ürün 0.02% sodium azide, 0.5% protective protein ve 50% gliserol içeren PBS içinde teslim edilmelidir.
f) Ürün konsantrasyonu 1 mg/mL olmalıdır.
g) Demo örneği sağlanmalıdır.


47) Phospho-P38 (Thr180/Tyr182) Polyclonal Antibody Teknik Özellikleri

a) Ürün insan, fare ve sıçan antijenlerini tanımalıdır.
b) Ürün kaynağı tavşan olmalıdır.
c) Ürün poliklonal olmalıdır.
d) Ürün western blot, IHC ve IF çalışmalarına uygun olmalıdır.
e) Ürün 0.02% sodium azide, 0.5% protective protein ve 50% gliserol içeren PBS içinde teslim edilmelidir.
f) Demo örneği sağlanmalıdır.


48) DMEM High Glucose With HEPES, no phenol red Teknik özellikleri

a) 500 ml ambalajda olmalıdır.
b) 4.5 g/lt Glukoz içermelidir.
c) Ürün phenol-red içermemelidir.
d) Ürün HEPES içermelidir.
e) Phenol Red, L-Glutamine ve Sodium bicarbonat içermemelidir.
f) +4 °C de saklanmalıdır.
g) En az 1 yıl miatlı olmalıdır.
h) Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.
i) Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.
j) Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır. 
k) Demo örneği sağlanmalıdır.


49) shRNA mPR Teknik Özellikleri

a) İnsan geni spesifik olmalıdır.
b) Kontrol antikoru olmalıdır.
c) Kontrol primerleri olmalıdır.
d) Kontrol shRNA olmalıdır.
e) Transfeksiyon solüsyonu içermelidir.
f) Transfeksiyon medyumu içermelidir.
g) En az 200 transfeksiyon için yeterli olmalıdır.
h) Demo örneği sağlanmalıdır.


50) Transwell Plate Teknik Özellikleri

a) Incucyte S3 cihazı ile kullanılabilmelidir.
b) Bu cihazın altında migrasyon, invazyon ve kemotaksis deneyi yapımına uygun olmalıdır.
c) Demo örneği sağlanmalıdır.


51) Nuclear Progesterone Receptor shRNA

a) İnsan geni spesifik olmalıdır.
b) Kontrol antikoru olmalıdır.
c) Kontrol primerleri olmalıdır.
d) Kontrol shRNA olmalıdır.
e) Transfeksiyon solüsyonu içermelidir.
f) Transfeksiyon medyumu içermelidir.
g) En az 200 transfeksiyon için yeterli olmalıdır.
h) Demo örneği sağlanmalıdır.


52) Protease Inhibitor Cocktail Teknik Özellikleri

a) Ürün tablet formda olmalıdır.
b) Ürün EDTA içermemelidir.
c) Ürün protein saflaştırma ve analiz çalışmaları sırasında proteolitik aktiviteyi inhibe etmek için kullanılabilir olmalıdır.
d) Üründen çıkan bir adet tablet 50 ml suda veya tampon solüsyonda çözünür olmalıdır. 
e) Ürünün etkin pH aralığı 7.0-8.0 pH olmalıdır.
f) Ürün oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.
g) Ürün SDS-PAGE, Western blot, mass spektrometri gibi protein analiz yöntemlerinde kullanılama uygun olmalıdır.
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